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ZurBeratung stehen Ihnen unsere technischen AuBenstellen zur Verfijgung : 


fur GroB-Berlin und die Lander Mecklenburg und Brandenburg: 

OPTIK 

VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETR'LBE 

FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 

Technische AuBenstelle Berlin (1) Berlin W 8 

MauerstraBe 92 und 93 

Fernsprecher 427451 
(42 70 66) 

fur die Lander Sachsen und S a ch s e n - A n h a 1 1 : 

OPTIK 

VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 

FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 

Technische AuBenstelle Leipzig (10b) Leipzig N 22 

Max-Fechner-StraBe 15 

Fernsprecher 51117 


fur das Land Thiiringen: 

OPTIK 

VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 

FOR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERA IE 

Technische AuBenstelle Jena (15b) Jena 

SchillerstraBe 2 

Fernsprecher 3541 
Hausruf 584 



OPTIK 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 
FUR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 


JENA 


SchillerstraBe 2 

Fernsprech-Sammel - Nr, 35 41 
Femschreiber 329 Optik Jena 
Drahtwort Optik Jena 
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OPT IK 


VEREINIGUNG VOLKSEIGENER B ETR I E B E 
FOR FEINMECHANISCHE und optische gerate 


JENA 
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AirBeratung stehen Ihnen unsere technischen AuBensteilen zur VerfOgung : 


fur GroB-Berlin und die Lander Mecklenburg und Brandenburg: 

OPTIK 

VEREIN1GUNG VOl KSEIGENER BETR'EGE 
f UR FEINMECHANISCHE UNO OPTISCHE GERiTE 

Technische AuBenstelle Berlin (1) Berlin W 8 

MauerstraBe 92 und 93 

femspracher 42 74 51 
( 4 ? 7066 ) 


fur die Lander Sachsen und Sachsen Anhalt: 

OPTIK 

VEREINIGUNG VOLKSEIGENER BETRlEflc 

El JR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 

Technische AuBenstelie Leipzig (10b) Leipzig N 22 

Max Fochner-StraBe 15 

Tomsprecher 5 1117 

lur das Land Thiiringen: 

OPTIK 

VFRUNIGUNG VOLKSEIGENER QEJRIE9E 
1 UR FEINMECHANISCHE UND OPTISCHE GERATE 

Technische AuBenstelle Jena (15b) Jena 

SchilierstraBe 2 

f emsprecher 3541 
Ifau&ruf 584 



OPTIK 


VEFFEINIGUNG VOLKSEIGENER BETRIEBE 


FOR FEINMECHANISCHE 

JENA 


UND OPriSCHE GERATE 
SchilierstraBe 2 

Fernsprech - Sammel - Np. 35 41 
f emschreiber 329 Optik Jena 
Orrthlworl Optik Jena 
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/ ft 1 

Unser Lieferprogramm 1949 war infi-ige aulJerordentlicher Naghfrage bald 
nach seinem Erscheinen vergriffen. Wir haben daher eine neue Auflage 
fur 1950 ausgearbeitet, deren Inha It auf Grund der erweiterten Produk- 
tions- und Liefermoglichkeiten der Hetriebe unserer Vereinigung erganzt 
V worden ist. Dieses Lieferprogramm 1950 legen wi? hiermit vor. 

' Das Programm unserer Vereinigung wurde in zwei Hauptgruppen ^unter- 
teilt: 

der erste Teil umfaBt den Industrie und Laborbedarf, 
der zweite Teil den Bedarf der Arzte. Kliniken, Krankenhauser und ande- 
rer medizinischer Inleressenti n. 

Das vorliegende Lieferprogramm umfaBt. nur den ersten Teil, also die . 
Geriite fur den Industrie- und Laborbedarf. 

Angebots- und Auftragsbearbcitung 

Wir empf ehlen, . Anf ragen und Auftrage unmittelbar unseren im Liefer- 
programm angegebenen jeweiligen Berstellerbetrieben zuzuleiten. Wir 
sind aber auch gem bereit, Ihre Auftrage entgegenzunehmen. 

Frgigabevcrfahren 

Soweit eine Freigabe erforderlich ) t, worden wir uns von hier aus um 
diese fur Sie bemuhen. 

Lieferzeiten 

Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich, Zwischenverkauf vor- 
behalten. 

Erkiarung der Angaben in Spalte t Jeferzeit" , 

11/50 = lieferbai ab II. Quartal 1950 
9/50 = lief ei bar ab September 1950 
2 Monate — lieferbar 2 Monate nach Auftragseingang 


OPTIK 

J e n a , im Januar 1950 Verein igung Volkseigener Betriebe 

■fur feinrnechanische und optische Gerate 


l ’ 
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Erklarung der Kurzbe^ichnungen unserer Betriebe 


cz 

= Optik Carl Zeiss Jena VEB 

Schott 

— Optik Jenaer Glaswerk 


Schott & Gen. VEB 

ROW 

= Optik Rathenower Opt sciie 


VEB 


FOG 


BFO 


ZGL 


FMD 


Massi 


— Optik Feinoptlsches Wrk 
Gorlitz VEB 

- Optik Brlllenfabrik Oster- 
burg VEB 


(15 b) 
(15 b) 
:e (2) 
(10 a) 

(19 a) 


= Optik MeB- und Zeirfiongerfite- (19 a) 
bau Liebenwerda VEB 

= Optik Feinmefl Dresden VEB (10 a) 
^ Optik MaBindustrie Wenlau VEB (10 b) 


Jena/Thur. 
Carl-Zeiss-Strafie 1 
Fernsprecher 3541 
Jena/Thur. 
Otto-Schott-StraBe 9 
Fernsprecher 3551 
Rathenow 

DunckerstraBe 4 und 5 
Fernsprecher 319 
Gorlitz 

FichtestraBe 2 
Fernsprecher 2197 
Osterburg/AItm. 
BahnhofstraBe 9 
Fernsprecher 147 
Bad Liebenwerda 
Stidring 6 

Fernsprecher 235 und 236 
Dresden N 23 
Kleiststrafie 10 
Fernsprecher 52336 
Werdau/Sa. 

Postfach 22 


Feinprtif 


MTG 


Phonix 


In) Bln 


In) Ki 


~ Optik Feinprilf Schmalk alder 
VEB 

= Optik MeBteehnik Glashdtte VEB 

= Optik PhGnix Rontgen ohren 
Rudolstadt VEB 

= Optik Injecta Berlin VEB 

= Optik Injecta Klingen hal VEB 


Fernsprecher 2822 
(15 a) Schmalkalden/Thiir. 

Weidebrunner Landstr. 48 
Fernsprecher 596 und 597 
(10 a) Glashiitte/Sa. 

Dresdener StraBe 37 bis 39 
Fernsprecher 351 (357) 

(15 b) Rudolstadt 

KatharlnauerstraBe 2 
Fernsprecher Saalfeld 401 
(1) Berlin- Welfiensee 

Berliner Allee 107 bis 110 
Fernsprecher 35 13 26 und 
58 23 26 

(10 b) Klingenthal/Sa. 


Medi 


EGL 


Orthopedic 

Radiologie 


Elmed 


= Optik Medizintechnik 
Leipzig VEB 

= Optik Elektrogeratebau 
Leisnig VEB 

■= Optik Orthopadie Konignee VEB 
= Optik Radiologie Gera VEB 


PoStfach 125 
Fernsprecher 2019 
(10 b) Leipzig N 22 

Eisenaeher Strafie 72 
Fernsprecher 50438 
(10 b) Leisnig/Sa. 

SchlieBfach 66 
Fernsprecher 131 
(15 b) Konigsee/Thiir. 

Fernsprecher 366 und 455 
(15 b) Gera/Thiir. 

Neue StraBe 16 
Fernsprecher 1276 
Hohenneuendorf bei Berlin 
Berliner StraBe 79 
Fernsprecher 
Birkenwerder 69 


Optik Elmed Hohenneuendorf veb (1) 


2 
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Liefer- 

betrieb 


ROW 


Benennung 


jPreia- j 

l schlfis- Lieferzeit 
sel 1 


I 


! Arbeitsmikroskope 


! Kursmikroskop 

j mit rundem dreh- und zenirierbarem Tisch, 
| heb- und senkbarem Beleuchtungsapparat 
j mit 2teiligem Kondensor (seitlich ausklapp- 
, bar), Revolver fur 4 Objektive, 

: Okulare 6X, 10X ’ 
i Objektive 0,16/6 0,42/24 0,65/45 
: VergroBerungen 36- bis 450fach 
j Waren-Nr. 37 14 20 


I 

! 


1 III/50 


ROW 


CZ 

t 


| Arbeitsmikroskop 111 — 1 

mit dreh- und zentrierbarem Rundtisch 
(vereinfachtem Kreuztisch). heb- und senk- 
barem Abbeschen Beleuchtungsapparat, 
2teiligem Hellfeldkondensor (numerische 
: Apertur 1,20), mit Irisblende und Farbglas- 
| halter, Revolver fiir 4 Objektive, Filter- 
j scheibe blau und Mattscheibe, 
j Huygenssche Okulare 6X, 10X, 12X 
i Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24 

| 0,65/45 

i VergroBerungen 36- bis 540fach 
Waren-Nr. 37 14 30 

f 

Monokulares Ar|»eits- und Srztemikroskop 
Lg OB 

mit monokularem Schr&gtubus. Schlitten- 
reyolver 4X, Kondensor 1,2 mit Jrisblende 
| und Farbglashalter 

Achromatische Objektive 8/0,20 40/0,65 

90/1,25 ohne Irisblende 
Huygenssche Okulare 7X, 10X, Kompen- 
sations-Okular 15X 
VergroBerungen 56- bis 1350fach 
Waren-Nr. 37 14 30 


2 2 Monate 


3 2 bis 3 Monate 


CZ 


t 


Mikroskop Lg O E, ! 

wieLG OB, jedoch mit groBem Kreuztisch E, | 
an Stelle des vereinfachten Kreuztisches B | 
Waren-Nr. 37 14 40 ! 


4 


.3 bis 4 Monate 


N 

5 
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Liefer- n 
belrieb Bencnnung 

CZ Mikroskop Ijt O G, 

wie Lg O B, jedoch mit viereckigem Kreuz- 
tisch G. an Stelle dps verelnfachten Kreuz- 

tisches H 5 3 bis 4 Monate 

Waren-Nr. 37 14 40 

<’Z Vorstehende Mikroskope (Lg OB. Lg OE, 

I.<! O G) mit binokularem Schragtilbus statt 

dcs monokularen Sthragtubus ausgeriistet 
Mrhrpreis 6 3 bis 4 Monate 

Waren-Nr. 37 14 90 

HOW Arbeits- und Xrztcmikroskop 112 — 2 

mit dreh- und zentrierbarem Rundtlsch 
{vercmfachtem Kreuztisch). mit heb- und 
senkbarem groCen Abbeschen Beleuch- 
tungsapparat, 3teiligem Hellfeldkondensor 
(numerischc Apertur 1,40), mit verstell- 
und ausschwenk barer Irisblende furschiefe 
Beleuchtung, mit Farbglashaller, Dunkel- 
feldkopdensor, Trichterblende, Revolver 
fiir 4 Objcktive, Fillerscheibe blau und 
Maltscheibe 

Huygenssche Okulare 8X, 10X, 12X 
Achromatische Objektive 0,18/6 0,42/24 

0.65*45 y 

Aehromatisclies Objektiv 1,30 100 homogene 
Olimmersion (auch fur Dunkelfeldbeobach- 
tungen) 

Vorgrotierungen 36- bis 1200fach 7 3 Monate 

Waren-Nr. 37 14 90 


Preit- 

»chla«- Lielerzeit 

srl 


ROW Arbcitsmikroskop 132 — 5 mit Polarisations- 
einrichtung fiir Chemiker, 

mit drehbarem Rundtisdi mil Gradeintei- * 

lung, zentriert, ansetzbarem Polarisalor 
und aufsetzbarem Analysator, mit heb- 
und senkbarem groBen Abbeschen Beleuch- 
lungsapparat. 3teiligem Hellfeldkondensor 
fiir Polarisation (numerische Apertur 1,40), 
nit verstellbarer und aussehwenk barer 
Irisblende fiir schiefe Beleuchtung, Farb- 

4 

6 
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j Preis- i 

' achlusi Lieferzeit 

! Bel ! 

j glashalter, Revolver fiir 4 Objektive, Filter- 1 ; 

scheibe blau und Mattscheibe j ! 

Huygenssche Okulare (>X, 10X, 12X j 
Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24 j 

0,65/45 | j 

Achromatisches Objektiv 1,30/100, homo- i 

gene Olimmersion (auch fiir Dunkelfeld- 
| beobachtungen) 

| VergrSBerungen 36- bis 1200fach 8 i 3 Monate 

Waren-Nr. 3714 30 - j 

j 

Forschungsmikroskopt 

■ ROW Arbeits- und Forschurtgsmikroskop 122 — 2 j 

fiir Institute, Kliniken, Krankenhauser und 
Untersuchungsamter, mit groflem 4eckigem j 

Kreuztisch, fest eingebaut, mit heb- und ■ 

senkbarem grofien Abbeschen Beleuch- | 

tungsapparat, 3teiligern Hellfeldkondensor ■ 

(numerische Apertur 1,40), mit verstell- | 

barer und ausschwenkbai er Irisblende fiir | 

schiefe Beleuchtung und Farbglashalter, 

Revolver fiir 4 Objektive, Filterscheibe j 

blau und Mattscheibe, 

Huygenssche Okulare 6X, 10X, 12X 

Orthoskopisches Okuk.r 17 X ' 1 

Achromatische Objektive 0,16/6 0,42/24 

0,65/45 . 1 . 

Achromatisches Objektiv 1.30/100 homogene 
Olimmersion (auch fiir Dunkelfeldbeobach- 
tungen) 

VergroBerungen 36- bis i700fach 9 3 Monate 

Waren-Nr. 37 14 30 

CZ Binokulares Forschungsimkroskop 

„Lumipan“ 

mit im StativfuB eingebauter 13eleuch- 
tungseinrichtung, monokularem und bin- 
okularem Schragtubus, Schlittenrevolver 
4X, 

Apochromatische Objektive 10/0,30 20/0,65 
60/1,0 mit Irisblende, 

90/1,30 homogene Olimmersion, 



Liefer- 

betrieb 


Benennung 
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Liefer - 
betrieb 


Benennung 


Preii- 

whliu- Lieferzeit 

sel 


;e 2 Kompensations-Okularen 5X, 7X. 10X 
J Kompe nsations-Okular 15X. Transforma- 
or £ur 220 V Wechselstrom, Lichtwurf- 
lampe 0 V 15 W mit klarem Kolbcn, Licht- 
wurflarnpe 0 V 15 W mit seidenmattierter 
Kalotte. 

VergroBertingen 50- bis 1350fach 10 3bis4Monate 

Warm-Nr. 37 14 40 

i'.Z Grofies L'nivcrsalmikrosknp Lu Wd E fiir 

ForschiiiigKzwccke 

Fiir beauemon binokularen SchrageinbMck, 

XubuKsdinellwechsel, Anlrieb der Grob- 
und Keinbewegung unten. mit auswechsel- 
harem Triehkasten mit Beleuchtungsspie- 
>;el und Abbeschen Beleuditungsapparat 
mil Dinphragmentrager und seitlich ver- 
~teil- und drehbarer Irisblendc. nuswech- i ! 

selbarem Tisdilrager und eroflem Krouz- I i 

tisi-h K mit Hohenverstellung. 21insigem ! 

Kondensor 1.2. Schlittenrevolver fur 4 Ob- 1 

jektive i 

Adirumati.sche Objektive 8 0.20 20 0.40 I 

50 0.65 90 1,25. homoeene Olimmersion mit 1 

irisblendf' (auch. fiir Dunkelfeldbeobadi- 1 
i ungen) i 

le 2 Huvgenssche Oku la re 5X, 7X. 10X. i 
VergriiBerungen 40- bis 1350fadi 11 IV 50 

Waren-Nr. 37 14 40 

l!OW Kameramikroskop ..Mlkrophot" 

mit eingebauter mikrophoiographisdter 
Kinrichtung fiir Normalfilm, mit eingebau- 
ler Kleinspannungslampe C V 15 W, mit gro- 
I5em 4eckigen Kreuztisch, heb- und senk- 
barein grolion Abbeschen Beleuchtungs- 
upparat. 3teiligem Hellfoldkondensor (nu- 
mensche Apertu/ 1.40) mit verstellbarer 
und ausscbwenkbarer Irisblende fiir schiefe 
i'.cleuchtung, mit Farbglashalter. Revolver 
l ir 4 Objektive 

I uygens.sdie Okulare 0 10,' . 12 < . Photo- 

okulare 6X. 10X, 12 <, 17X 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 



Approved 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 


betrieb ! BenennUn * 


| Preis- 
I schlfls 
i sel 


ROW 


| Achromatische Objektivt- 0,16/6 0,42/24 

| 0,65/45 1,30/100 

] Vergrofierungen 36- bis 1700fach 
' Fur die eingebaute mikrophotographische 
i Einrichtung sind 2 auswechselbare Kasset- 
j ten mit Filmspulen fiir je 36 Aufnahmen 
j vorgesehen. Das Gerat besitzt Filmzahl-; 

I werk sowie Drahtaus Loser. Elektrisches; 

I und sonstiges Zubehor auf Anfrage 

! Waren-Nr. 37 14 80 

i 

l 

Sondermikroskope j 

Kleinmikroskop j 

2teiliges Ob'jektiv, Okular 20X . | 

; Vergrofierungen 50- bis 2Q0fach j 

; Waren-Nr. 371410 I 


12 


13 


CZ 


j Binokulares Praparlermikroskop PM XVI 

| mit 2 Doppelobjektiven und 2 Okular-; 
; paaren 

S Vergrofierungen 2,5- bis 40fach 

! Waren-Nr. 37 14 60 


14 


CZ 


CZ 


CZ 


| Ausrustung wie vorhergenannt, jedoch er-j 
i ganzt durch zwei weitere Okularpaare und 
j ein Doppelobjektiv 
j Vergrofierungen 2,5- bis 63fach 

j Waren-Nr. 37,14 60 


15 


I Prapariermikroskop „Citoplast“ j 

1 mit eingebauten Schnell wechselobjektiv- 
j ^karen. ; 

Vergrofierungen 4- bis lOOfach | 16 

| Waren-Nr. 37 14 70 ■ j 

i ^ j 

! Metallmikroskope | 

I > GroBes Metallmikroskop mit Kamera 
, „Neophot“ ! 17 

! Waren-Nr.’ 37 14 50 J 


CZ Mikrohartepriifer 

1 Waren-Nr. 3714 90 


18 


Lieferzeit 


III/50 

1 Monat 

| n/50 

11/50 

IV/50 

3 bis 4 Monate 

IV/50 

9 
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Liefer- 

betrieb 


Benennung 


Pr«is- 

«chla«- Lieferzeil 

•<•1 




Fur Dunkelfelduntersuchungrn: 

Aohromatisches Objektlv 90/1,25, 

homogcne Olimmersion mit Irisblende 19 1 bis 2 Monate 

Waren-Nr. 37 n 90 A 


Kardtold-nunkplfelcT-Kondensar 20 1 bis 2 Monate 

Waren-Nr. .T7 14 90 


PhasenkontrasteinriclittinK 
iiir Stativ r,g und andero bestehend aus: I 
Achrnmatisehen Ohjektiven I 

i‘h 10'0.30 Ph 20 0,40 I 

Ph 40/0.65 Ph 90/1.25 i 

Gelbgrtinfilter. Phasenkondensor undHilfs- 

mikroskon i 2 1 2 Monate 

Waren-Nr. 3? 14 90 | 


• '7. PhasenkontrastelnriditiinK 

r ir Mikroskop ..I.umipan". AusrtistunR 
vvic vorstehend, jedodi an Stelle des Pha- 
.senkondensors mit Phasenkontrastblende 22 2 Monate 

Wai cn-Nr. 37 14 90 


1 7. Polarisatlonselnrichtung 

bestehend aus: 

Filter-Polarisator. Fi Iter-Analvsator, Kom- 

pensator HI und Komj>ensator 1/4/ ' 23 2 Monate 

Waren-Nr 37 It B0 


1 '/. Vertlkalkamera ..Standard 9X12" 

mit Beleuchtuneseinriehtunt!, Lichtab- r 

.sdduUhu.se fiir don Tubus des Mikro- 

skoj>es, Einstellupe 6X, Scbutzfijter, Spie- 

jc-Ireflexaufsatz. Tftoar 1 : 4.5 f = 13.5 cm 

in Sonderfassuns, Einstellfassung, Trans- 

iurinator fiir 220 V Wechselstrom, Lieht- 

wurflampe 12 V 100 W 24 2 Monate 

Waren-Nr. 37 14 £Q 

i ’7. Lumlneszenzclnrlchtung 25 2 Monate 

Waren-Nr. 37 14 30 


10 
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Lie f er- j 
betrieb 

Benennung 1 

Preis- 

schliia- 

sel 

Lieferzeit 

CZ 

'( 

Mikroskopierleuchten 

Mikroskopierleuchle A auf Verbindungs- 
schiene, mit Neutralglas, Transformator fur 
220 V Wechselstrom, Lichtwurflampe 6 V 
15 W mit klarem Kolben 

Waren-Nr. 37 14 90 

26 

2 Monate 

1 

CZ 

Mikroskopierleuchte B 
an senkrechtbr Saule in dor Hohe verstell- 
bar und neigbar, auf birnenformigem FuB 
mit Verbin&ungsschiene, Neutralglas, Trans- 
formator fiir 220 V Wechselstrom, Licht- 
wurflampe 6 V 15 W mit klarem Kolben 
Waren-Nr. 37 14 90 

27 

2 Monate 

CZ 

• 

1 

j 

Mikroskopierleuchte C 
mit Stativ-Verbindungsschiene, Blaumatt- 
scheibe und Gliihlampe 220 V 25 W 
Waren-Nr. 37 14 90 , 

28 

2 Monate 

■* 

ROW 

. 

Kursmikroskopierleuchte 
kugelformig, zur gleichzeiligen Beleuchtung 
von mehreren Mikroskopen, fiir Gliihlam- 
pen 40 bis 60 W 

Waren-Nr. 37 14 90 

29 

! ■ 

1/50 

ROW 

Mikroskopierleuchte 

mit Saulenstativ, verstellbar und neigbar, 

! mit Spezialkondensor und Halter fiir Filter 
! und Mattscheibe, Kleinspannungslampe 

6 V 15 W 

Waren-Nr. 37 14 90 

‘ 

30 

1/50 

ROW 

j dazu 

| Transformator zur Mikroskopierleuchte fiir 
i 220 V Wechselstrom 

i Waren-Nr. 36 21 10 

! 

31 

1/50 

• 




IX 
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Liefer- 

betrieb 

CZ 


CZ 

CZ 

CZ 

CZ 

CZ 


Benennung j 

* 

I Unlversal-MeBmlkroskop 

MeBbereich 100 mm X 200 mm, i 

mil Revolverokuiarkopf mit Strichplatte! 
„W 2“ fur Metrisch.es Gewinde und Whit- j 
worth-Gewinde und WinkelmeBstrichplalle, j 
MeBschneideneinrichtung, 1 Paar Spitzen-i 
bocke, 1 Prtiflehre, Hilfseinrichtung zuml 
Zentrieren der GlUhlampc ! 

Waren-Nr. 37 S5 14 i 

GroBes Werkzeug-Mikroskop 
MeBbereich 50 mm X 150 mm. 
mit Strichplatte „W 2“ fur Metrisches Ge- ! 
winde und Whilworlh-Gewinde mit Win- 1 
keimeBstrichplatte und kleinem Zubehori 

Waren-Nr. 37 55 14 1 

Kleines Werkzeug-Mikroskop i 

MeBbereich 25 mm X 75 mm, j 

mit Revolverokuiarkopf, Profilstrichplattel 
„W2“ fiir Metrisches Gewinde und Whit- 1 
worth-Gewinde. Spezialobjektiv 3X i 

Waren-Nr. 37 95 14 i 

Kleines Werkzeug-Mikroskop ] 

MeBbereich 25 mm X 75 mm, I 

Ausriistung wie vorher genannt, jedoch ani 
Stelle des Revolverokularkopfes ,,W 2“ mit i 
WinkelmeBokular j 

Waren-Nr. 37 35 14 ! 

Kleines Werkze‘ug-Mikroskop 
MeBbereich 25 mm X 75 mm, i 

Ausriistung wie vorher genannt, jedoch mit| 
Revolverokuiarkopf mit Profilstrichplattel 
„W 2" und Winkelmeflokulfirkopf ' 

Waren-Nr. 37 33 14 

•Eu den vorgenannten Geraten j 

Universal-MeSmikroskop 
grofiem Werkzeug-Mikroskop 
kleinem Werkzeug-Mikroskop 
kdnnen Projektions-Einrichtungen geliefert 
werden. 


Pr«ia- 

icblut-. Licferzeit 

lei 


I 

32 jlII/50 

t 

j 

j 

33 j IV/50 

i 

I / 

T. 

i 

i 

i 

$ 

34 j 11/50 

35 ; 11/50 

i 

r 

36 11/50 
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Liefer- 

betrieb 

Benennung 

Preis- 

schltis- 

sel 

Lieferzeit 

CZ 

t 

Universal- Langenmesser 

Mefibereich fur Absolut rnessungen 0 bis 
100 mm, fiir Vergleichsmessungen maximal 
0 bis 400 mm, 

fiir AuBen- und Innenmessungen, mit elek- 
trischer Innenmefieinrichiung von 1 mm an 
aufwarts 

Waren-Nr. 37 35 14 

37 

111/50 

CZ 

* 

Abbe-Langenmcsser mit senkrechtem 
Stander 

MeBbereich 0 bis 100 mm, 

mit Mefitisch geriefelt, ei. > MeBbiitchen mit 

Kugelflache 

Waren-Nr. 37 55 14 

38 

- -*t 

11/50 

CZ 

MeBmikroskop mil horizontally Tischver- 
schiebung 0 bis 50 mm 
mitjginfachem Mefitisch, Tubus fiir Gerad- 
einblick, mit einstellbarem Okular 7X mit 
Strichkreuz, Adiromat 3> 

Waren-Nr. 37 55 14 

39 

11/50 

CZ 

MeBmikroskop 

wie vorher genannt, aber mil Tubus fur 
Schrageinblick 

Waren-Nr 37 55 14 

40 

11/50 

CZ 

* 

MeBmikroskop mit horizontally Tischver- 
schiebung 0 bis 50 mm 
mit Kreuztisch, Tubus fur Geradeinblick, 
mit einstellbarem Okular 7X, mit Strich- 
kreuz, Achromat 3X 

Waren-Nr. 37 55 14 

41 

11/50 

CZ 

MeBmikroskop 

wie vorher genannt, aber mit Tubus fiir 
Schrageinblick 

Waren-Nr. 37 55 14 

42 

11/50 
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! Benennting 

| 

! Einbau-MIkroskop 

mit Revolver-Okularkopf mit Strichplatte 
„W 2“ fur Metrisches Gewinde und Whit- 
worth- Gewinde (passend filr Lindner-Ge- 
windeschleifmaschinen) 

; Waren-Nr. S7S5 14 

CZ i Einbau-MIkroskop 

mit einfadiem Okular ohne Strichplatte 

**' Waren-Nr. S7 55 14 


» 



Liefer- 

betrieb 

CZ 



Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 




ApprovedQlp^sftel®®68g2S0l!/1 2/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 


„ 1 . — 1 1 — 

Lieler- 

betrieb 

Benennung 

Preis- 
a chilis- 
«el 

Lieferzeit 

CZ 

Interferenz-Komparator 

zur Absolujt- und Vergleicbsmessung von 
Parallel-Endmafien sowie zur Ebenheits- 
prufung an Parallel-EndmaBen, Stahlplan- 
platten und Planglasplatten mittels Inter- 
ferenz des Lichtes in den Farben der Spec- 
tra von Helium und Krypton (Neukon- 
struktion) 

Waren-Nr. 31 55 12 

45 

in Vor- 
bereitung 

CZ 

Oberflachenpriifgeriit nach Prof. Schmaltz 

zur Prufung und Messung von Bearbei- 
tungsspuren an ebenen Oder zylindrischen 
Arbeitsstiicken nach dem Idchtschnittver- 
fahren. MeBbereich 0,5 bis 50 a 
(Neukonstruktion) 

Waren-Nr. 37 55 17 * 

46 

II/50 

CZ 

J 

• 

Ultra-Optimeter 

MeBbereich 0 bis 250 mm, Teilungswert 0,2 |x, 
mit Hilfseinrichtung zum Messeh von End- 
maBen (Neukonstruktion) 

Waren-Nr. 37 55 11 

| 

47 

1/50 

CZ 

Korpertliermometer 

MeBbereich 14 bis 26 n C, in 0,5° geteilt 

Waren-Nr. 37 59 00 

- 48 

1/50 

CZ 

Optlmeter mit senkrechtem StSnder 

MeBbereich 0 bis 180 mm, Teilungswert 1 |i, 
mit geriefeltem Tisch und je 1 MeBhiitchen 
2 mm Durchmesser und Schneide 1,5 mm, 
mit Feinsteinstellung im Optimeterrohr 
Waren-Nr. 37 55 11 

49 

1/50 

CZ 

Feinmefi-Lupe 

in Holzkapsel, VepgroBerung 10X, MeB- 
bereich 10 mm, Teilungswert 0,1 mm 
Waren-Nr. 37 55 19 

50 

sofort 


t 
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Approved For 

priifgcrate 


Liefcr- 

betrieb 

CZ 


CZ 


CZ 


Massi 


Massi 


Massi 


Benennung 


]Pr*i»- 1 

•chlot- Lieferzeit 
1**1 : 


i ( 

i Optlscher Tellkopf * ; 

! Teilungswert 5", j 

zum Herstelien und Priifen von Toil- J 

scheiben, Vcrzahnungen u. dergl. (Neu- i 

konstruktion) [ 55 

Waren-Nr. ST 55 12 i 


i WInkelllbelle mlt Mikroskop 
i Teilungswert T, 

zum Ausrichten von ebenen und zylindri- 
schen Korpem unter einem beliebigen 
Winkel (Neukonstruktion) 

Waren-Nr. 37 55 IB < 

Optlscher Universal -Winkelmcsser 
Teilungswert 5', 

mit je 1 Schiene 150 find 300 mm lang 

Waren-Nr. 37 55 1 # , 

Mechanlsdier Wlnkelmesser 
j (Katalog-Nr. 1650) 

, aus Stahl, einstellbar auf Winkelwerte von 

io buno« 

i Schienenlange 80 mm 
j 120 mm % 

1 Waren-Nr. S7 55 <1 « 

Komblnierter Winkelmcsser 
(Katalog-Nr. 1654) 

Teilkrcis in 2X90" geteilt, auf dem Lineal 
4 Teilungen (Vorderseite */i mm und ’/as 
Zoll, Riickseile 'it mm und Vm Zol!) 
Schienenlange 220 mm 

Waren-Nr. 37 55 41 


IV/50 


52 i/50 


53 !n/50 


54 

55 


58 


| Komblnierter Winkelmcsser 
| (Katalog-Nr. 1656) j 

j wie vorher genannt, jedoch mit Zentrier- ; 
f und WinkelfuB, auf dem Lineal 2 Teilungen \ 
'■ (auf Vorderseite */T mm und '*t mm) f 

i Schienenlange 300 mm ' j 

| 500 mm i 

| Waren-Nr 37 55 41 


57 

58 


1 Monat 
1 Monat ■ 


solbrt 


1 Monat 
sofort 


18 
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prufgerate 


Liefer- 

betrieb 

Benennung 

Preis- 

schltls 

sel 

Lieferzeit 

Massi 

Universal- Winkelmesscr 

(Katalog-Nr. 1660) 

Teilkreis ist in 4X90° geteilt. Mit Hilfe der 
Nonius- Anzeige konnen 1 /i a 0 ( = 5') abge- 
lesen werden 

Schienenlange 200 mm 

59 

sofort 


300 mm 

60 

sofort 


Waren-Nr. 37 55 41 



Massi 

FuB fiir Winkelmesser (Katalog-Nr, 1660) 
mit Prisma und Klemmschraube zum Auf- 
stellen des Winkelmesser,; auf der Anreifl- 
platte 

Waren-Nr. 37 55 41 

61 

sofort 

Massi 

Winkelmesselfmit drehbarer Gradscheibe 

(Katalog-Nr. 1670) 

Teilkreis in 2X90° geteilt auf dem Lineal 
2 Teilungen ( l /i mm und ’/« mm) 
Schienenlange 200 mm 

62 

sofort 


500 mm 

63 

sofort . 


Waren-Nr. 37 55 41 




i 

> 

X 



* . ■ 


17 
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Liefer- 

betrieb 

Massi 


Massi 


Massi 


Massi 

18 


Benennung 


i Freii- j 
i »chl3i- 

!_*«!_ 


i Parallel-Endmafic in Satzen 
(Katalog-Nr. 4030) 

Genauigkeit nach DIN 861/1 fhandgelappt) 
Satz 86teilig, Zusammenstellung: 

9 Stiick 1,001 bis 1,000 mm j 

um 0,001 mm steigend 
49 Stuck 1,01 bis 1,49 mm 
um 0.01 mm steigend 

19 Stuck 0,5 bis 9,5 mm | 

um 0,5 mm steigend j 

9 Stiick 10,0 bis 90,0 mm i 

i 

; um 10,0 nun steigend | 

Waren-Nr. 37 56 23 ) 


■ Satz 45teilig, Zusammenstellung: 
9 Stiick 1,001 bis 1,009 mm 
um 0,001 mm steigend 
; 9 Stuck 1,01 bis 1,09 mm 
1 um 0,01 mm steigend 
- 9 Stiick 1,1 bis 1,9 mm 
um 0.1 mm steigend 
; 9 Stiick 1,0 bis 9,0 mm 
i um 1,0 mm 3tcigend 
; 9 Stuck 10.0 bis 90,0 mm 
; um 10,0 mm steigend 


« 


i Waren-Nr. 37 SS 23 


64 


65 


| Satz 31teilig, Zusammenstellung: 
1 9 Stiick 1,01 bis 1.09 mm 
j um 0,01 mm steigend 
j 9 Stuck 1,1 bis 1,9 mm 
j um 0,1 mm steigend 
j 10 Stuck ^1 bis 10 mm 
um 1 mm steigend 
j je 1 Stuck 20, 25 und 50 mm 

! Waren-Nr. 37 55 23 


66 


i 

j Satz 9teilig, Zusammenstellung: 
' 9 Stuck 1.001 bis 1,009 mm 
! um 0,001 mm steigend - 

1 Waren-Nr. ST 55 23 


67 


Lieferzeit 


2 bis 3 Monate 


2 bis 3 Monate 


2 bis 3 Monate 

2 bis 3 Monate 
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Liefer- 

betrieb 

Benenhung 

Preis- 

flchliis- 

sel 

Lieferzeit 

Massi 

Endmafi-Zubehor (Katalog-Nr. 4031) 
enthaltend 

je 1 EndmaBhalter 50, 100 und 200 ram, 

1 FuB zum Aufstellen der Halter, 
je 1 Paar MeBschnabel 5, 10 und 15 mm, 
je 1 Paar MeBschnabe). 100 und 150 mm, 
je 1 Anreifl- und Zentrierspitze, 

1 Dreikant-Haarlineal 75 mm 

68 

2 bis 3 Monate 

CZ 

Parallel-EndmaBe in Satzeii 

Genauigkeit fiber DIN 861/1 (maschinen- 
gelappt) . 

Waren-Nr. 37 55 23 

Waren-Nr. 37 55 23 

69 

in Vor- 
bereitung 

cz 

Planglasplatte 

Nr. 1 Ebenheit 0,2 u, 45 mm Durchmesser, 
Dicke 11 mm 

Waren-Nr. 371135 

70 

sofort 

CZ 

Planglasplatte 

Nr. 2 Ebenheit 0,1 [i, 45 mm Durchmesser, 
Dicke 11 mm 

Waren-Nr. 37 11 35 

71 

sofort 

CZ 

Planglasplatte 

Nr. 3 Ebenheit 0,2 p, 60 mm Durchmesser, 
Dicke 15 mm 

Waren-Nr. 371135 

72 

sofort 

cz 

Planglasplatte 

Nr. 4 Ebenheit 0,1 p, 60 mm Durchmesser, 
Dicke 15 mm 

Waren-Nr. 37 11 35 

73 

sofort 

cz 

Planparallele Glasprfifmafie 

Satz 1, enthaltend 4 PriifmaBe 

12,000 12,120 12,250 12,370 mm 

Waren-Nr. 37 1135 

*74 

sofort 

cz 

Planparallele Glasprufmalle 

■Satz 2, enthaltend 4 PriifmaBe 

24,000 24,120 24,250 24,370 mm 

Waren-Nr. 37 11 35 

'75 

sofort 


2* 4 19 
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(siehe auch MeBmikroskope hierzu) 



Liefer- 

betrieb 

Jifcnennung 

Pr«U- 

schi&s- 

Lieferzeit 

Massi 

- 

Gewinde-FeinmeBschraublehrc 
(Katalog-Nr. 4300) 

mit auswechsclbaren EinsStzen, Splndel- 
steigung 0,5 mm 

Genauigkeit nach DIN 863/11 

Teilungswert 0,01 mm 

MeBbereich 0 bis 25 mm 

78 

2 Monate 


MeBbereich 25 bis 50 mm 

77 

2 Monate 


MeBbereich 50 bis 75 mm 

78 

2 Monate 


MeBbereich 75 bis 100 mm 

Waren-Nr. :rfss 33 

dazu 

Einsfitze fiir Metrisches Gewinde und Whit- 
worth- Gewi nde 

79 

2 Monate 

cz 

GewindemeBdrShte 

zur Messung dcs Fianken-Durchmessers 




von Gewinden nach der Dreidraht-MeB- 
methode, fiir FeinmeB-Schraublehren mit 
8 mm Spindel- und AmboB-Durchmesser 
Oder fiir mechanische und optische Fein- 
taster mit MeBhiitchen und Tisch voni 




8 mm Durdimesser 

0,17 0,195 0,22 0,25 0,29 0,335 0,39 0,455 

0,53 0,62 0,725 1,1 1,35 1,65 2,05 2,55 

3,2 mm Durchmesser 

Jeder Satz besteht aus . drei MeBdrShtei 
und 1 Puar Schuherr 

Komplette Zusammensetzung der Satze 




1 bis 17 und 22 

Waren-Nr. 87 55 88 

80 

ii/so 

Massi 

• 

Normal- Gewlndeichren 

fiir Metrisches Gewinde nach DIN 13 

M3 bis M 10, M 14 bis M 24, M27 bis M 52 

Waren-Nr. S7 53 IS 


4 bis 8 Monate 

* 

Massi 

Gewinde -Grenzlehren fiir Metrisches Ge- 



Feiapruf! winde und Metrisches Feingewinde 


auf Anfrage 

20 
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Liefer- 

betrieb 

Benennung 

Preis- 

schltia 

sel 

Lieferzeit 


MaBstabe 



Massi 

Dunne StahlmaBstabe (Katalog-Nr. 1002) 
Hochkanten geschliffen, gehartet, mm-Tei- 


• 


lung, feingerissen 

Lange 300 mm 

83 

2 Monate 


500 mm 

84 

2 Monate 


1000 mm 

85 

1 Monat 


Waren-Nr. 37 55 31 



Massi 

Biegsame StahlmaBstabe (Katalog-Nr. 1014) 
aus gehartetem Uhrfederstahl, 
mm-Teilung, feingerissen 

Lange 100 mm 

86 

sofort 


120 mm 

87 

sofort 


150 mm 

88 

sofort 


200 mm 

89 

2 Monate 


300 mm 

90 

2 Monate 


500 mm 

91 

3 Monate 


Waren-Nr. 37 55 31 



Massi 

Arbeits-MaBstabe (Katalog-Nr. 1070) 
Genauigkeit nach DIN 866/11 

Teilung in 1 /i mm 

Lange 500 mm 

92 

2 bis 3 Monate 


1000 mm 

93 

2 bis 3 Monate 


2000 mm 

94 

2 bis 3 Monate 


Waren-Nr. 37 55 31 



Massi 

i 

Arbeits-MaBstabe (Katalog-Nr. 1080) 
Genauigkeit nach DIN 866/1 

Lange 500 mm 

95 

3 Monate 


1000 mm 

96 

3 Monate 


2000 mm 

97 

3 Monate 


Waren-Nr. 37 55 31 



Massi 

MaBstabe mit SchwindmuBen 


auf Anfrage 


Waren-Nr. 37 55 31 


21 
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Liefer- ‘ D 
betrieb i Benen “ Un « 

Linealc 


Preii- ! 

ichla»i Lieferzeit 

itl | 


Massi i Werkstattlineale (Katalog-Nr. 1130) 
* Genauigkeit nach DIN 874 


Lange 500 mm 

I 98 j 2 bis 3 Monate 

1000 mm 

99 i 3 Monate 

2000 mm 

•; 100 ! 3 Monate 

Waren-Nr. 37 55 25 

i I 


Massi 


i Haar- oder Messerllneale (Katalog-Nr. 1180) ! 
I Genauigkeit nach DIN 874, 

[ dienen zur Kontrolle der Flachen an Ma- ' 
; schinen, an Lehren und MeBzeugen auf 
Ebenheit 

j Lange 75 mm j 

1 00 mm i 

125 mm i 

i 150 mm i 

i • 

! 175 mm i 

200 mm 

i 

250 mm 
300 mm 
500 mm 


101 i sofort 

102 I sofort 

103 , sofort 

104 j sofort 

105 i sofort 

106 i sofort 

107 ! sofort 

108 isofort 

109 sofort 


Waren-Nr, 37 5S 25 


t 


Keinpriif l Haar- Oder Messerllneale 
Genauigkeit nach DIN 874 
zur Ausschaltung des Einflusses der Hand- 
| warme mit Isoliergriff versehen 
Lange 75 mm 
100 mm 
125 mm 
150 mm 
200 mm 
300 mm 
Waren-Nr. 37 55 25 


110 j sofort 

111 j sofort 

112 isofort 

113 isofort 

114 isofort 

115 ;sofort 


22 
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Liefer- 

betrieb 

Benennung 

Prets- 

schlfia- 

*el 

Lieferzeit 

Massi 

Normalwlnkel ohne Anschlag 
(Katalog-Nr. 1300) 

Genauigkeit nach DIN 875 

mit gleichstarken Schenk eln, Stahl gehartet 


f 


Schenkellange 100/ 70 mm 

116 

2 bis 3 Monate 


150/ 100 mm 

117 

2 bis 3 Monate 


200 / 130 mm 

118 

2 bis 3 Monate 


300 / 200 mm 

Waren-Nr. 37 55 23 

I 

119 

2 bis 3 Monate 

' 

Massi 

Werkstattwinkel (Katalog-Nr. 1360) 
Giitegrad II nach DIN 875, ohne Anschlag 

• 



Schenkellange 100/ 70 mm 

120 

sofort 


150 / 100 mm 

121 

sofort 

Feinpruf 

200 / 130 mm 

Waren-Nr. 37 55 25 

Haarwinkel, gehartet 

122 

sofort 


Schenkellange 75 / 50 mm 

123 

sofort 


100/ 70 mm 

124 

sofort 


150 / 100 mm 

125 

sofort 


200/ 130 mm 

Waren-Nr. 37 55 25 

126 

! sofort 

Massi 

Anschlagwinkel (Katalog-Nr. 1302) 

Genauigkeit nach DIN 875 

mit gleichstarken Schonkeln, Stahl gehartet 




Schenkellange 100/ 70 mm 

127 

1 Monat 


200 / 130 mm 

128 

2 Monate 


300 / 200 mm 

Waren-Nr. 37 55 25 

129 

2 Monate 

Massi 

Werkstattwinkel (Katalog-Nr. 1364) 
wie Katalog-Nr. 1360, jedoch mit Anschlag 




Schenkellange 100 / 70 mm 

130 

sofort 


500 / 250 mm 

Waren-Nr. 37 55 25 

131 

sofort 


23 
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j'PrelB- i 

i «ohla«-' Lieferzeit 

tel 


Feinpruf Anschlagwinkel 

mit gleichstarken Schenkeln, gehartet 
Schenkelllmge 100 / 70 mm 
150 / 100 mm 
200/ 130 mm 
250 /165 mm 

Waren-Nr. 37 35 IK 

Massi i Anschlagwlnkel 

mit starken und schwnchen Schenkeln, 
geschlitfen 

Schenkelliinge 50/ 40 mm 
75/ 50 mm 
100 / 70 mm 
200 / 130 mm 
300 / 200 mm 

Waren-Nr. 37 35 25 

Massi Grofie WlnJkel auf Anfrage 


136 , 1 Monat 

137 : sofort 

138 1 Monat 

139 2 Monate 

140 3 Monate 


132 i sofort 

133 sofort 

134 2 Monate 

135 2 Monate 
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Approve 


-2 


Liefer- 

betrieb 


Massi 


Massi 


Massi 


Massi 


Massi 


Benennung 


jPrels- 

jschlua- 

Lieferzeit 

|sel 




Tuschierplatten (Katalog-Nr 1250) 
Genauigkeit nacii DIN 876 * 


GrauguB 

1 

MaB 300 mm X 300 mm 

141 j 

400 mm X 400 mm 

142 

500 mm X 500 mm 

143 

800 mm X 500 mm 

144 

1000 mm X 750 mm 

145 

1000 mm X 1000 mm 

146 

Waren-Nr. 37 55 26 


Tuschierlineale (Katalog-Nr. 1275) 


GrauguB 


MaB 1000 mm X 70 mm 

147 

1500 mm X 80 mm 

148 

2000 mm X 90 mm 

149 

3000 mm X 110 mm 

150 

Waren-Nr. 37 55 26 


Richtschienen (Katalog-Nr. 1292) 


GrauguB, mit Handgriffen zuro Abrichten 


und Tuschieren von Prismen-Schlitten- 


Fuhrungen, 3 Fliiehen enggeschabt, jeder 


Kantenwinkel 60" 


MaB 250 mm X 45 mm 

151 

500 mm X 75 mm 

152 

1000 mm X 100 mm 

153 

Waren-Nr. 37 55 26 


Parallelreifier (Katalog-Nr. 1800) 


mit drehbarer Nadel, runder Siange, ohne 


MaBeinteilung 


AnreiBhohe 300 mm 

154 

500 mm 

155 

1000 mm 

156 

Waren-Nr. 37 55 63 


ParallelreiBer (Katalog-Nr. 1810) 


mit mm-Teilung auf der flaehen Stange 


und Nonius auf dem Schieber, mit Fein- 


stellschraube 


AnreiBhohe 300 mm 

157 

500 mrn 

158 

1000 mm 

159 

Waren-Nr. 37 55 63 



1 bis 2 Mcfnate 
1 bis 2 Monate 
1 bis 2 Monate 
3 Monate 
auf Anfrage 
auf Anfrage 


1 bis 2 Monate 
1 bis 2 Monate 
1 big 2 Monate 
1 bis 2 Monate 


1 bis 2 Monate 
1 bis 2 Monate 
1 bis 2 Monate 


2 Monate 
2 Monate 
2 Monate 


2 Monate 
2 Monate 
2 Monate 


25 
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Liefer- 

betrieb 

Benennung 

Preis- 

schliis- 

sel 

Lieferzeit 

Massi 

Stangenzirkel (Katalog-Nr. 1860) 

Stahlrohr mit auswechselbaren Stahl- 



* 

spitzen, ohne Teilung 

MeBbereich bis 1000 mm 

165 

3 Monate 


1500 mm 

166 

3 Monate 


2000 mm 

167 

3 Monate 


3000 mm 

168 

3 Monate 


Waren-Nr. 37 55 63 



Massi 

AuBentaster (Katalog-Nr 2230) 

GuBstahl, Schraubensch; rnier 

MeBweite 125 mm 

169 

sofort 


150 mm 

170 

sofort 


Waren-Nr. 37 55 63 



Massi 

AuBentaster (Zirkel, Kalulog-Nr. 2134) 
aus Stahl, MeB-Enden gehartet 
ganze Lange 100 mm 

171 

sofort 


125 mm 

172 

sofort 

4 

200 mm 

173 

sofort 


Waren-Nr. 37 55 63 



Massi 

AuBentaster (Zirkel, Katalog-Nr. 2240) 
aus GuBstahl, mit Hilfssehenkel zur Fein- 
einstellung 
ganze Lange 100 mm 

174 

sofort 


150 mm 

175 

sofort 


Waren-Nr. 37 55 63 



Massi 

Innentaster (Katalog-Nr 2232) 

GuBstahl, Schraubensch. i rnier 

MeBweite 150 mm 

176 

1 Monat 


300 mm 

177 

1 Monat 


Waren-Nr. 37 55 63 



Massi 

Innentaster (Katalog-Nr 2242) 

GuBstahl, mit Hilfsschenkel zur Feinein- 
stellung 

MeBweite 130 mm 

178 

sofort 


Waren-Nr. 37 55 63 
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Liefer* 

belrieb 


Benennung 



Pr«i«- 

»chia»- 

»el 


MTG 


MeBuhr M 33 
Teilungswert 0,001 mm 
MeRbereich 1 mm 
Waren-Nr. T7 55 M 


MTG 


I MeBuhr JVI 29 
j Teilungswert 0,01 mm 
| MeRbereich 10 mm 
I desgleichen mil Tole'ranzmarken 
| desgleichen mit Anlufthebel 
i desgleichen mit Toleranzmarken und 

Anlufthebel 

desgleichen mit Riickendse 

Waren-Nr, 37 SS 34 


CZ I MeBuhr mit Spannzapfen 
i Teilungswert 0.01 mm 
MeRbereich 10 mm 

Waren-Nr. 17 55 34 


S 179 


180 

181 

182 

183 

184 


j 

I 185 


CZ i StSndcr fiir MeBuhr. schwere Ausfiihrung ! 

bestehend aus Fuhrungssthienc. Horizon- i 
tal- und Vertikalstanee und Kippgclcnk i 
zur Aufnahme der MeBuhr i 186 

Waren-Nr. 37 55 34 i 


MTG i MeBuhrstSnder M 39 i 

Hiihe der Saule 225 mm, ! 

Mefitisch und MeCuhrhalter verstellbar, I 

grbBter Abstand zwi-chen MeBtisch und I 

MeBuhrtasIstift 65 mm ! 187 

Waren-Nr. 37 55 34 ! 


Foinpriifj StSnder fiir MeBuhr j 

MeBhfihe 200 mm. Lange des FuBes 250 mm ! 

mit MeBuhr l 188 

ohne MeBuhr i 189 

: Waren-Nr. 3? 34 \ 

MTG ! SehnellmeBuhr M 10 

■ MeBuhr wie M 29 mit kugeligem, flachem . 

; oder spiUem Taster 190 

i Waren-Nr. 37 35 34 


•: Lieferzeil 


1 Monat 


sofort 

sofort 

sofort 

sofort 
! sofort 


i sofort 


I 

j 

i sofort 


! 


j sofort 


sofort 

sofort 


j 

! sofort 

i 
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Liefer- 

betrieb 1 

Benennung ‘ j 

Preis- 

ichluil Ljeferzeit 

sel i ■ ' ‘ ’ 

MTG 

1 

TiefenmeBuhr M 35 

MeBuhr wie M29, mit abnehmbarem FuB 
Waren-Nr. 37 55 34 

191 

1 Monat 

CZ 

MeBuhr-TiefenmaB 

MeBbereich 0 bis 100 mm 

mit auswechselbaren MeBiiolzen mit ebener 

MeBflache 

V/aren-Nr. 37 55 34 

192 

sofort 

cz 

‘ Mefiuhr-Dickenmesser 

mit Stativ ffir AuBenmes -ungen fur Werk- 
stticke bis 180 mm Lange, mit MeBuhr, 
MeBbereich 10 mm 

Teilungswert 0,01 mm 

mit grofiem, geriefeltem Tisch 

Waren-Nr. 37 55 34 

193 

sofort 

CZ 

FeinmeB-Fiihlhebel 

Teilungswert 0,005 mm 

MeBbereich ± 0,1 mm 

Waren-Nr. 37 55 34 

194 

sofort 

cz 

Stander dazu, 

mit Horizontal- und Vertikalstange 
Waren-Nr. 37 55 34 

195 

sofort 

MTG 

UniversalmaB M 15 

(speziell fur Uhrmacherl 

Teilungswert 0,01 mm 

MeBbereich 0 bis 20 mm 

etwa 70 mm Zifferblatt -Durchmesser 

in Holzkasten montiert 

Waren-Nr. 37 55 34 

196 

sofort 

CZ 

Orthotest 

Teilungswert 1 (i, Anzeigebereich ± 100 n 
mit Stander fur AuBenmessungen 
(max. 180 mm) 

Waren-Nr. 37 55 34 

197 

i 

in Vor- 
bereitung 

cz 

GewindemeBdrahte (da/.u,Seite 20) 
Waren-Nr. 37 55 34 


1 

1 
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Liefer- 

betrieb 

Feinprtif 


Ben earning 


Prtit- ! 

i «bja*-j Lielerzeii 

! lel : 


MeBbereich 10 bis 
MeBbereich 18 bis 


Selbstzentrlerendes InneruneCgerit 

MeBbereich 6 bis 10 mm mlt MeBuhr 

ohne MeBuhr 
18 him mlt MeBuhr 
ohne MeBuhr 
35 mm mit MeBuhr 
ohne MeBuhr 
MeBbereich 35 bis 60 mm mlt MeBuhr 

ohne MeBuhr 
MeBbereich 50 bis 100 mm mit MeBuhr 

ohne MeBuhr 

Fllr MeBbereich 50 bis 150 mm liefem wir 
ein ZwischenstUck zum Innenmefigeriit 
50 bis 100 mm 
Waren-Nr. *7 55 14 


198 

199 

200 
201 
202 

203 

204 

205 

206 
207 


208 


sofort 

sofort 

11/50 

11/50 

sofort 

sofort 

sofort 

sofort 

sofort 

sofort 


sofort 
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Liefer- 

betrieb 

___ — - f 

Benennung * 

•reia- 
chlfli- I 
el ’ 

.ieferzeit 

MTG 

Wlrbelstrom-Tachometer 

stationar, fur Papiermaschinen, Textil- 
maschinen, Werkzeugmaschinen, Trocken- 
maschinen, Zentrifugen, Kirso-Apparaturen 
usw. 

Bauart MWTz 

Antriebswelle und Kugellagerstutzen 
gleichachsig zum Gthause und zen- 
trisch zum Zifferblait 


■ 


60 mm Zifferblatt-Durchmesser 

209 

2 Monate 


80 mm Zifferblatt-Durchmesser 

210 

2 Monate 


. 100 mm Zifferblatt-Durchmesser 

Bauart MWTvv 

Antriebswelle und Kugellagerstutzen 
senkrecht zur Gehauseachse und 
parallel zum Zifferblatt 

211 

2 Monate 


80 mm Zifferblatt-Durchmesser 

212 

2 Monate 


100 mm Zifferblatt- Durchmesser 

213 

2 Monate 


140 mm Zifferblatt-Durchmesser 

Bauart MWTk 

mit Konsol 

214 

2 Monate 

1 


140 mm Zifferblatt-Durchmesser 

215 

2 Monate 


170 mm Zifferblatt-Durchmesser 

216 

2 Monate 


210 mm Zifferblatt-Durchmesser 

-217 

2 Monate 

2 Monale 


260 mm Zifferblatt-Durchmesser 
Eichung in U/min, m/min, mm/sek, 
Stuck/min, Bilder/sek usw. 
Antriebsmoglichkeiten vielgestaltig, 
evtl. auch and err Bauarten und 

218 


GroBen 


auf Anfrage 


Waren-Nr. 37 57 33 
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belrieb Benannung «h'L Lieferzeit 

- - ' **I 

Massi Moreekegellehren 


nach DIN 229 fohne Lappcn) 
Dorn (Katalog-Nr. 4231) 


MK 1 

219 

sofort 

* MK 2 

220 

sofort 

MK 3 

221 

sofort 

MK 4 

: 222 

sofort 

kurze Hiilse (Katalog-Nr. 4132) 

[ 

j 

MK 1 

223 

\ sofort 

1 sofort 

MK 2 

224 

MK 3 

225 

i sofort 

j MK 4 

226 

! sofort 

lange Hiilse (Katalog-Nr. 4233) 

MK 1 

227 

I 

sofort 

MK 2 

228 

: sofort 

MK 3 

229 

sofort 

MK 4 

230 

1 sofort 

Morsckegellehren 

nach DIN 230 (mit Dappen) 

Dorn (Katalog-Nr. 4234) 

MK 0 

231 

sofort 

MK I 

232 

sofort 

MK 2 

233 ! 

sofort 

i MK 3 

: 234 

sofort 

MK 4 

1 235 I 

sofort 

MK 5 

: 236 ! sofort 

Hiilse (Katalog-Nr. 4135) ganz ausgefrast 
MK 1 

1 237 \ 

sofort 

MK 2 

| 238 j 

sofort . 

MK 3 

239 ; 

sofort 

MK 4 

240 ; 

sofort 


Waren-Nr. 37 55 29 f 


32 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 



Approved F^R*kses4l3«MV1 2/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 


Liefer- 

betrieb 

Benennung 

Preis- 

schlus- 

sel 

Lieferzeit 

Feinpruf 

Morsekegellehren (Dorn .ind Hulse) 
nach DIN 229 (ohne Lappen) 

MK 0 

241 

sofort 


MK 1 

242 

sofort 


MK 2 

243 

sofort 


MK 3 

244 

sofort 


MK 4 

245 

sofort 


MK 5 

246 

sofort 


MK 6 

Waren-Nr. 37 55 29 

247 

sofort 

Feinpruf 

; 

Morsekegellehren (Dorn und Hulse) 
nach DIN 230 (mit eins. Lappen) 




! MK 0 

248 

sofort 


MK 1 

249 

sofort 


MK 2 

250 

sofort 


MK 3 

251 

sofort 


MK 4 

252 

sofort 


MK 5 

253 

sofort 


MK 6 

Waren-Nr. 37 55 29 

254 

sofort 


- 
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Lie f er- 

belrieb 

Massi 


Massi 


Massi 


Massi 


Massi 


Benennung 

j MiHimeter-Lochlehren (Katalog-Nr. 3108) 

| gehiirtet 

! Lochgenauigkeit ± 0,01 mm 
! mit 100 Lochem, 0,1 bis 10 mm 
| um 0,1 mm steigend 

Waren-Nr. 37 55 25 

Millimeier-Lodtlehren (Katalog-Nr. 3111) 
gehiirtet 

Lochgenauigkeit ± 0,01 mm 
mit 20 Lochem. 1,0 bis 20 mm 
um 1,0 mm steigend 

Waren-Nr. 37 53 25 

| Lochlehren (Katalog-Nr. 3130) 
j in Form eines Stahlblechstreifens, dessen 
Kanten in einem Winkel (Konus 1 : 10) zu- 
einander liegen, die Tellstriche stehen 
j rechtwinklig zu der Kante, die an einer 
Seite des zu prufenden Loches anzulegen ist 
MeObereieh 1 bis 15 mm 
j 15 bis 30 mm 

30 bis 45 mm 
: Waren-Nr, 37 55 25 

I 

i Lehren fiir GewindestShle 
j (Kataiog-Nr. 3158) 

I aus Stab), gehartet und geschliffen, zum 
j Priifen des Anschliffs des Schneidestahles 
J beim Schneiden von Trapezgewinde-Spin- 
j dein (29* Flankenwinkel), enthaltend die 
Profile fur folgende Steigungen: 

; 1, P's, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Gang/Zoll 

Waren-Nr. 37 55 25 


’ Pflil- | 

: Lieferzeit 

**1 i 


255 


256 


2 Mon ate 


sofort 


257 

258 

259 


sofort 

sofort 

sofort 


260 


sofort 


1 Lehren fiir GewindestShle 
: (Katalog-Nr. 3170) i • j 

; wie vorher genannt. jcdoch fiir Fladi-j j 
gewinde iolgender Steigungen: | 

; 2, 2»'i. 3, S’/t, 4, 5 und fi Gang Zoll i 261 j sofort 

i Waren-Nr. 37 55 25 I 
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Liefer- 

betrieb 

Benennung 

Preis- 

schlfls- 

ael 

Lieferzeit 

Mass! 

Lehren fttr Gewindest&hle 

(Katalog-Nr. 3150) 

zum Einstellen des Schneidestahles in der 

Drehbank 

alle Winkel 55° 

Waren-Nr. 37 55 25 

262 

1 Monat 

Massi 

Lehren fur Gewindestilhln 

wie vorher genannt 
alle Winkel 60° 

Waren-Nr, 37 55 25 

263 

sofort 

Massi 

■j 

Flachgewindelehren (Katalog-Nr. 3174) 
gehartet, fiir 2, 2 i k, 3, 3'/s, 4, 4J4 > 5, 6, 7, 
8 Gang/Zoll 

und 45°, 53,8°, 55°, 60°, 70° 

Waren-Nr. 37 55 25 

264 

sofort 

Massi 

Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3204) 
fiir Steigungs- und ProfilprOfung an Whit- 
■worth-Gewinflen DIN 11, fiir 23 Steigungen, 
in ‘ Stahlscheide 

Waren-Nr. 37 55 25 

266 

sofort 

Massi 

Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3215) 
wie vorher genannt, dazu SI-Gewind.e fiir 
17 Steigungen 

Waren-Nr. 37 55 25 

265 

1 Monat 

Massi 

Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3216) 
fiir Metrisches Gewinde nach DIN 13 
fiir AuBen- und Innenmessungen 
fiir Gewindedurchmesser von 1 bis 60 mm 
Waren-Nr. 37 55 25 

267 

1 Monat 

Massi 

Gewindeschablonen (Katalog-Nr. 3218) 
fiir Whitworth-Rohrgewin.de, nach DIN 259 
12 Schablonen, 6 fiir AuBen- und 6 fiir 
Innenmessungen, von V bis 18 engl. Zoll 
1. W., Flankenwinkel 55° 
mit Steigungen 8, 10, 11, 14, 19, 28 Gang/Zoll 
Waren-Nr. 37 55 25 

268 

sofort 
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Liefer- 

betrieb 


Benennung 


frtli- i 

«.hl4i-' Lieferreit 

•tl 


Massi 


Dicktenschablonen (Katalog-Nr. 3240) 

100 mm lang, in Scheide, mit mm-Teilung 
auf der Scheide 


Zusammenstellung Nr. 

1 

: 268 

Nr. 

2 

270 

Nr. 

3 

271 

Nr. 

4 

272 

Waren-Nr. 37 55 25 


\ 


, so fori 
11 Monat 
!l Monat 
11 Monat 


Massi 


Rundungssehablonen (Katalog-Nr. 3300) 
je 17 Stahlplattchen von 40 mm Lange fiir ! 
konkave und konvexe Rundungen mil 1 
Radien von 1,0 bis 7,0 mm j 273 

Waren-Nr. 37 55 25 


I 


2 Monate 


(Katalog-Nr. 3302) f i 

jc 16 Slahlpliittchen 40 mm Lange fiir | i 
Radien von 7,5 bis 15 mm ' 274 2 Monate 

Waren-Nr. 37 55 25 j ! 


(KataTog-Nr. 3303) j | 

je 15 Stahlplattchen von 45 mm L&nge j i • 

fur Radien von 15,5 bis 25 mm I 275 12 Monate 

Waren-Nr. 37 55 23 I j 


Massi Deutsche Drahtlehren 
Engllsehc Drahtlehren 
Franriisisdie Drahtlehren 

Waren-Nr 37 55 24 


iauf Anfrage 

j 

! 


i 

I 
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Vereinigung Volkseigener Betriebe 
fur feinmechanische until optische Gerate 

Jena 


Preisliste zur Druckschrift 

Gerate fur Industrie und Labor 

Gtiltig ab 1. Januar 1950 


SchlUssel- 

zahl 

Prels 

DM 

Schldssel- 

zahl 

Prels 

DM 

Schldssel- 

zahl 

Prels 

DM 

Schlilssel- 

zahl 

Prels 

DM 

i 

344,— 

26 

149, 

51 

3250,— 

76 

48,50 

2 

600, - 

27 

159, 

52 

680,— 

77 

55,20 

3 

774, — 

28 

32,- 

53 

174,- 

78 

61,90 

4 

942,— 

29 

auf Anfrage 

54 

5,75 

79 

67,70 

5 

882,— 

30 

auf Anfrage 

55 

7,20 

80 

720,- 

6 

286,— 

31 

30,60 

56 

18,25 

81 

auf Anfrage 

7 

827,- 

32 

12875, - 

57 

26,90 

82 

auf Anfrage 

8 

869,- 

33 

4942, 

58 

28,80 

83 

0,70 

9 

864,— 

34 

2400, 

59 

26,90 

84 

1,25 

10 

2922,50 

35 

2556,— 

60 

28,80 

85 

8,65 

11 

1677,-- 

36 

2866,— 

61 

5,75 

86 

0,30 

12 

2353,- 

37 

4800,- 

62 

26,90 

87 

auf Anfrage 

13 

82,- 

38 

1750, 

63 

29,80 

88 

0,35 

14 

617,— 

39 

550, 

64 

1056,— 

89 

0,40 

15 

800,— 

40 

580, 

65 

576,— 

90 

0,65 

16 

auf Anfrage 

41 

685, 

66 

336,— 

91 

1,55 

17 

7775,— 

42 

715, - 

67 

134,50 

92 

3,85 

18 

3000,- 

43 

485,— 

68 

441,60 

93 

9,60 

19 

112,— 

44 

. 290, 

69 

auf Anfrage 

94 

27,85 

20 

78,- 

45 

auf Anfrage 

70 

42,- 

95 

13,45 

21 

933,50 

46 

800, 

71 

61,- 

96 

34,60 

22 

661,50 

47 

3200,— 

72 

51,- 

97 

86,40 

■ 23 

59,- 

48 

16,- 

73 

72,- 

98 

9,60 

24 

882,— 

49 

750,— 

74 

208,- 

99 

28,80 

25 

1228, 

50 

40, 

75 

237, 

100 

76,80 
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10/ 

6,25 t 

140 

691,20 

no 

31,90 

236 

74,90 

102 

7, — ! 

147 

67,20 

192 

145, 

237 

67,20 

UXi 

7,70 | 

140 

124,80 

193 

247,- 

238 

74,90 

104 

9,15 1 

149 

192, 

194 

60, 

239 

86,40 

lift 

1 1,55 ! 

150 

364,80 

195 

18,-- 

240 

103,70 

Wti 

16,35 j 

151 

43,20 

196 

58,80 

241 

39,90 

III, 

21,15 1 

152 

96, - 

197 

336,- 

242 

45,50 

106 

26,90 i 

153 

192,- - 

am 

auf Anfraqe 

243 

52,50 

109 

49,95 | 

154 

9,60 

199 

70,70 

244 

62,30 

at) 

5,60 ! 

155 

12,50 

200 

auf Anfrape 

245 

76,30 

in 

7, — i 

150 

23,05 

201 

75,75 

246 

102,20 

112 

8,40 j 

157 

25,95 

21/2 

auf Anfraqe 

247 

165,20 

in 

9,80 | 

158 

34,60 

203 

75,75 

248 

60,20 

114 

14, - | 

1.59 

57,60 

204 

auf Anfraqe 

249 

67,20 

115 

21,60 j 

100 

9,60 

205 

75,75 

250 

75,60 

lit) 

7,70 | 

101 

14,40 

200 

auf An f rap e 

251 

89,60 

117 

11,55 1 

102 

12,50 

207 

78,40 

252 

105,70 

in 

15,40 1 

m 

14,40 | 

208 

12,80 

253 

141,40 

Hi) 

28,80 I 

104 

23,05 | 

209 

25, 

254 

226,80 

120 

3,85 ! 

105 

23,05 j 

210 

32,- 

255 

14,40 

121 

4,80 1 

106 

33,60 | 

211 

43, 

256 

23,05 

122 

6,25 i 

107 

41,40 1 

212 

50, 

257 

3,85 

122 

17, I 

168 

52,80 | 

213 

55, 

258 

5,30 

124 

20, - 1 

109 

auf An fra-.)* | 

214 

75,- 

259 

6,25 

125 

27,— 1 

170 

auf Anfraqe j 

215 

93,- 

260 

16,35 

120 

36,— j 

171 

1,35 | 

216 

100, 

261 

1,35 

127 

10,55 j 

172 

1,55 t 

217 

113, 

262 

1,45 

125 

23,05 I 

173 

2,30 j 

218 

128, 

263 

1,45 

129 

38,40 1 

174 

3,40 | 

219 

19,20 

264 

1,95 

no 

5,75 j 

175 

3,85 1 

220 

23,05 

265 

3,40 

131 

24,— j 

176 

1,95 ! 

221 

27,85 

266 

1,25 

132 

' 20, - 1 

177 

3,85 I 

222 

34,60 

267 

2,40 

123 

27.- i 

178 

3,20 i 

223 

43,20 

268 

1,95 

1 34 

36,— j 

179 

50,40 ; 

224 

49, 

269 

3,20 

135 

45,- j 

mo 

21.85 j 

225 

57,60 

270 

4,05 

130 

»ai Anfraqe 1 

161 

22,70 | 

226 

70,10 

271 

4,60 

137 

aut Anfraqe 1 

162 

23,10 ! 

227 

46,10 

272 

6,35 

1 .i iS 

auf Anfreqe | 

161 

23,50 | 

228 

52,80 

273 

5,40 

139 

d-.; Anfraaa { 

164 

22,85 ( 

229 

62,40 

274 

6,35 

140 

auf Anfraqe j 

165 

45,-- j 

230 

75,85 

275 

9,60 

141 

59,55 1 

160 

95,-- | 

231 

26,90 

276 

30,75 

142 

96, - j 

167 

45,30 i 

232 

32,65 

277 

42,25 

143 

148,80 j 

163 

auf Anfraqe j 

233 

38,40 

278 

55,70 

144 

259,20 i 

169 

43,20 | 

234 

46,10 

279 

86,40 

145 

576, ! 

UK) 


235 


260 

62,40 
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Approve 

zahl 

id Fears Re 

DM 

ease-2 

zahl 

001^/05 

ScQ^dF 

}DP^^OO-jpF5f^J050Cf5Kl’l 00( 

281 

100,80 

326 

24,50 

371 

277 — 

416 

40,35 

282 

144,— 

327 

26,40 

372 

297 — 

417 

59,55 

283 

auf Anfrage 

328 

26,40 

373 

324,— 

418 

46,60 

284 

5,30 

329 

28,35 

374 

349,— 

419 ■ 

74,90 

285 

6,25 

330 

28,35 

375 

380,— 

420 

17,30 

286 

7,70 

331 

31,20 

376 

390,— 

421 

24,- 

287 

11,55 

332 

31,20 

377 

180,- 

422 ■ 

30,75 

288 

6,25 

333 

52,80 

378 

190,- 

423 

43,20 

289 

7,70 

334 

91,20 

379 ■ 

38,— 

424 

62,40 

290 

9,60 

335 

124,80 

380 

9,15 

425 

auf Anfrage 

291 

13,45 

336 

182,40 

381 

12,- 

426 

67,20 

292 

12,— 

337 

115,- 

382 

14,90 

427 

auf Anfrage 

293 

15,- 

338 

160,- 

383 

17,80 

428 

74,90 

294 

18,- 

339 

240, 

384 

21,15 

429 

auf Anfrage 

295 

46,10 

340 

17,30 

385 

17,30 

430 

81,60 

296 

81,60 

341 

19,20 

386 

16,35 

431 

28,80 

297 

163,20 

342 

21,15 

387 

4,35 

432 

55,70 

298 

7,70 

343 

29,80 

388 

5,80 

433 

65,30 

299 

62,40 

344 

21,15 

389 

7,20 

434 

auf Anfrage 

300 

72,- 

345 

27,40 

390 

8,65 

435 

5915,— 

301 

96,- 

346 

32,2 ft 

391 

3,40 

436 

auf Anfrage 

302 

4,35 

347 

37, 

392 

4,05 

437 

9745,— 

303 

5,30 

348 

41,80 

393 

4,70 

438 

9335,— 

304 

6,25 

349 

46,60 

394 

5,40 

439 

12260,— 

305 

26,90 

350 

50,40 

395 

55,70 

440 

auf Anfrage 

306 

34,60 

351 

54,25 

396 

61,45 

441 

18135,— 

307 

3,30 

352 

58,10 

397 

69,15 

442 

17,50 

308 

4,25 

353 

6,75 

398 

105,60 

443 

18,50 

309 

5,80 

354 

32, 

399 

16,80 

444 

19,50 

310 

7,70 

355 

37, 

400 

19,20 

445 

30,—. 

311 

auf Anfrage 

356 

50, 

401 

‘ 22,10 

446 

30,— 

312 

auf Anfrage 

357 

65, 

402 

21,60 

447 

295,— 

313 

auf Anfrage 

358 

77, 

403 

24,75 

448 

420,— 

314 

18,75 

359 

90, 

404 

25,95 

449 

15,- 

315 

18,75 

360 

96, 

405 

30,75 

450 

80,- 

316 

18,75 

361 

32, 

406 

11,55 

451 

22,50 

317 

19,20 

362 

144,- 

407 

12,50 

452 

350,- 

318 

19,70 

363 

192,- 

408 

14,40 

453 

365,— 

• 319 

19,70 

364 

240, 

409 

7,70 

454 

205,— 

320 

20,60 

365 

32,65 

410 

9,60 

455 

387,85 

321 

20,60 

366 

52,80 

411 

11,55 

456 

400,— 

322 

21,60 

367 

59,55 

412 

14,90 

457 

460,— 

323 

23,05 

368 

67,20 

413 

91,20 

458 

500,— 

324 

23,05 

369 

84,50 

414 

110,40 

459 

515,- 

325 

24,50 

370 

i 103,70 

415 

i 31,70 

460 

600,— 
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iahl DM 

461 

615, 

496 

1 31,70 

531 '' 

110,05 

566 

186,25 

463 

935,- 

497 

43,20 

532 

143,95 

567 

165,- - 

463 

505,- 

498 

31,10 

533 

180,60 

568 

175, 

4d4 

auf Anfraga 

499 

> auf An frag a 

534 

138,30 

569 

90, 

405 

auf Anfraga 

500 

19,20 

535 

173,55 

570 

282,- 

466 

bu? An Frag a 

501 

549,75 

536 

249,75 

571 

294, 

467 

auf Anfraga 

502 

218,25 

537 

299,15 

572 

156,— 

468 

79,70 

503 

606, - 

538 

331,60 

573 

192,- 

469 

34, 

504 

auf Anfraqa 

539 

224,80 

574 

102,- 

470 

43, - 

505 

840, 

i 540 

3,20 

575 

374,- 

471 

58, - 

506 

360, 

541 

4,- 

576 

165,- 

472 

10,10 

507 

auf Anfraqa 

542 

5700,— 

577 

224,- 

473 

150, 

508 

162, 

543 

25,20 j 

5 78 

215,- 

474 

3,25 

509 

183, 

544 

6,90 

579 

1550,40 

475 

23,05 

510 

auf Anfrarje 

545 

8,10 

580 

37,45 

476 

f 1,55 

511 

1263, 

546 

14,80 

58! 

36,95 

477 

1,90 

512 

1163, 

547 

14,80 

582 

auf A ifoage 

178 

34,55 

513 

(1600,- ) 

548 

25,20 

5 83 

43,70 

479 

34,55 

514 

(1270,- ) 

549 

14,80 

584 

5,45 

480 

38,40 

5/5 

(1100, ) 

550 

19,60 

.585 

auf A ifrdo^ 

481 

31,70 

516 

593,50 

551 

14,80 

586 

2,90 

482 

21,10 

517 

(4320, ) 

552 j 

16, 0 

587 

1,15 

183 

5,40 

518 

6643,20* 

553 ' 

27, 

588 

38,40 

484 

7,80 

519 

11394,- ** 

.55 4 

16,50 

589 

44,20 

483 

106,10 

520 

149,- 

555 

12,- 

590 

49,95 

486 

55,70 

521 

170, 

55 6 

78,60 

591 

1375,- 

487 

460,80 

522 

192, 

557 

16, 

Se t© 57 


488 

auf Anfraqa 

523 

220, 

558 

15, 

591 

118,20 

489 

auf Anfraqa 

524 

21,15 

559 

15,- 

592 

1400, 

490 

2500, - 

525 

33,85 

560 

15, 

Se:te 57 


49! 

19,85 

526 

53,60 

561 

18,— 

592 

auf A' fr»g» 

492 

33,10 

527 

67,05 

562 

150,25 

Seite 64 

593 

661,35 

49.1 

20,15 

528 

92,25 

563 

3,55 



494 

auf Anfraqa 

529 

88,20 

564 

35,05 



495 

14,40 

530 

167,40 

565 

28,80 




Ohn. I ichlwurdompe: iiidoch m.| VerstSrker Typ 20 WTb. Llchtwurflampa und R6hr«n Zt. nur b«dmgt 

! bar, 

*’ Ohn# Rfthren un<J ohna UchlAurltamoe. 


Irrtum bleibt vorbehalten. 

Die Lieferunq erfolgl nach unseren lieferbedinqungen. Zur Berechnung kommen 
elie Preise 19.60, die durch Bescheid Nr. G. 1 i 1 50 des Minisleriums fur Finanzen 
der DDR genehmipt sind bzw. die am Llefertaqe zulSssipen Preise; sis gelten ab 
iterstellerbetrieb fur unvcrpackte Ware, netto Kasse. ErfOUungsort fur Lleferung 
und Zahlunq ist der Ort des jewelligen Herstellerbelriebes, 

Die in Klammern qeseizlen Preise sind Richtpreise. 

V I an. too. — 6 i 8* 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 





Approved 


-2 


Liefer- 

betrieb 


Massi 


Massi 


Benennung 

Prpia- 

scbHis- 

sel 

Lieferzeit 

Prismen (Katalog-Nr. 1290) 

Graugufi.fmit Prismawinlcel 90°, zur Be- 
arbeitung und zum Anreifien runder 
Gegenstande, geschabte Ausfuhrung 

Lange X Breite 100 mm X 40 mm 

276 

2 Monate 

150 mm X 50 mm 

277 

sofort 

200 mm X 75 mm 

278 

3 Monate 

300 mm X 100 mm 

279 

3 Monate 

Waren-Nr. 37 55 63 

Parallelstiicke (Katalog-Nr. 1291) 


; > • ' 

mit Kreuzprisma 

GrauguB, paarweise gchobelt und gehartet, 
fiir AnreiBzwecke 

Lange X Breite X Hohe 

40 mm X 120 mm X 100 mm 

280 

sofort t 

50 mm X 150 mm X 130 mm 

281 

sofort 

60 mm X 200 mm X 170 mm 

282 

3 Monate 

Waren-Nr. 37 55 63 



\ 


- 


37 
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Liefer- 

betrieb 


Massi 


Massi 


Massi 


Bcnennung 


; PreU- , 
I • cHlus 
i •«! i 


Lieierzeit 


Werkstatt - Scfaieblehre (Katalog-Nr. 2620) 

I mit geharteten Zirkelspitzen, die geharte- j- 
■ ten MeB-Enden der 90 mm langen MeB- I 
schnabel sind fur Lochmessungen auf 10 mm ; 
abgesetzt, mit Nonius Vm mm I 

j MeBlange 300 mm | 283 

I Waren-Nr. 37 55 32 ! 


3 Mon ate 


(Katalog-Nr. 2630) 


Werkstatt - Scfaieblehre 

o h n e Spitzen 
Schiene und oberer Sdmabel aus einem 
Stiick 

Schnabel auf 10 mm abgesetzt (zum Loch- i 
messen) j 

Feststellsehraube unverlierbor ' 

2Teilungen fur Langen- und auf der Ruck- ; 
seite eine Teilung fiir Tiefenmessungen i 
(Genauigkeiten nach DIN 862) 


MeBlange 200 mm 

284 

5 Monate 

250 mm 

285 

5 Monate 

300 mm 

286 

3 Monate 

400 mm 

287 

3 Monate 

Waren-Nr. 37 55 32 



Werkstatt- Scfaieblehre (Katalog-Nr. 2831) 
m i t Spitzen, sonst wie Kataiog-Nr. 2630 
MeBlange 200 mm 

288 

6 Monate 

250 mm 

289 

8 Monate 

300 mm 

290 

6 Monate 

400 mm 

291 

6 Monate 


Waren-Nr. 37 55 32 \ 

Feinprufi Werkstatt -Scfaieblehre mit Mcsscrspltze 
besonders kraftige Ausfiihrung 
Teilung fetn gerissen 

j Schiene und oberer MeBschnabel aus einem 
Stiick 

Schnabel auf 10 mm abgesetzt {zum Loch- 

. messen) 

! MeBlange 160 mm } 292 

200 mm | 293 

300 mm | 294 

Waren-Nr. 37 53 32 


6 Monate 
4 Monate 
8 Monate 


38 
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Liefer- 

betrieb 

Benennung J 

Preis- 

schliis- 

Bel 

Lieferzeit 

Massi 

GroBe Werkstatt- Schleblc hre 

(Katalog-Nr. 2659) 
mit Feinstellschraube 

Nonius */io Oder V 20 mm, Schnabel abgesetzt, 
Schnabelenden gehartet 
(Genauigkeiten nach DIN 862) 


1 


MeBlange 500 mm 

295 

3 bis 4 Monate 


1000 mm 

296 

3 bis 4 Monate 


2000 mm 

Waren-Nr. 37 55 32 

297 

3 bis 4 Monate 

Massi 

Taschenschieblehre (Katalog-Nr. 2660) 
mit Kreuzschnabel, Kemdurchmesser-Mes- 
sungen bis 40 mm, Langen- und Tiefenmes- 




sungen bis 150 mm, Nonius Via mm 




(Genauigkeiten nach DIN 862) 

298 

6 Monate 

Massi 

Waren-Nr. 37 55 32 

KontroUschieblehrc (Katalog-Nr. 2760) 
mit einstellbarer Noniusplatte, mit Fein- 



• 

stellschraube, Schiene und oberer Mefi- 
schnabel aus einem Stuck, Nonius ‘/so mm 
(Genauigkeiten nach DIN 862) 


• 

1 

MeBlange 200 mm 

299 

6 bis 9 Monate 

Massi 

300 mm 

Waren-Nr. 37 55 32 

Hohenschieblehre (KataJog-Nr. 2798) 

300 

6 bis 9 Monate 


Schiene und oberer MeBsehnabel aus einem 
Stuck, Teilung fein gerisssen, Nonius ’/so mm, 
mit Feinstellschraube 

Die Hohenschieblehre client zum Messen 
von Hohenparallelen und zum AnreiBen, 
bei Ausschaltung der MeBspitze auch als 
Kontrollschieblehre verwendbar 




MeBlange 300 mm 

301 

3 Monate 

Massi 

Waren-Nr. 37 55 32 

• Tiefenmafie (Katalog-Nr. 1701) 

.mit geharteten SchienenmeBenden 
’ Nonius Vio mm (Schieblohren-Genauigkeit) 




MeBtiefe 200 mm 

302 

3 Monate 


250 mm 

303 

3 Monate 


300 mm 

Waren-Nr. 37 55 32 

304 

3 Monate 


39 . 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 



Approved FoPM$kl&^yh^&^/&tiW&iB®64'\5R0050000'\ 0002-2 


Liefer- D 

betrieb Benennung 


Prei*- 

»chio»- Lielerzeit 
»«l 


Mass! 


TiefenmaH mil FeinmeBschraube 

(Katalog-Nr. 1722) 

fiir Tiefenmessungen in einem Gesamt- 
mcBbereich von 0 bis 65 mm 
MeBbereich der FeinmeBschraube 0 bis 
13 mm 

Teilungswert der FeinmeBschraube 0,01 mm 
Lange des AnschlaEstoges 100 mm 
5 auswechselbare MeCstangen, um 13 mm 
abgestuft. je Meflstange 2,5 mm Dureh- 
messer 

Waren-Nr, 37 55 32 



305 soforl 


Massi TlefenmaB mlt FeinmeBschraube 

(Katalog-Nr. 1725) 

wie vorher genannt, jedoch mil umsteck- 

barem zweiseitigen Anschtagsteg; eine Seite 

plan, die andere prismatisch zum Aufsetzen 

auf Wellen bis 200 mm Durchmesser 306 sofort 

Waren-Nr. 37 55 32 

Massi Fedcrichre oiler ZehntelmaS fiir Auficn- 

messungen 

Ablesung 0,1 mm j 

MeBbereich Obis 15 mm ■ 307 isofort 

0 bis 20 mm 308 'sofort 

Waren-Nr. 37S5 3S 

Massi Fedcrichre Oder ZehntelmaB fOr Innen- 

messungen (fur Tiefen bis 32 mm) 

Ablesung 0,1 mm 

MeBbereich 4 bis 16 mm 309 sofort 

6 bis 20 mm 310 sofort 

Waren-Nr. 37 55 36 


Massi ZahnmeB-Sehieblehre (Katalog-Nr. 2800) 
zum Messen der Zahndicke im Teilkreis. 
Schnabel gehartet, 
durch Nonius ‘/w mm ablesbar 


MeBbereich: Modul 1 bis 25 

311 

2 bis 3 Monate 

1,5 bis 20 

312 

2 bis 3 Monate 

5 bis 25 

313 

2 bis 3 Monate 


Waren-Nr. 37 55M 


40 
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sticnmaUe, Passimeter 


| Liefer- 

j betrieb 

1 

j Benennung 

Preia- 

schlfii- 

sel 

Lieferzeit 

\ Massi 

Stlchmafie (Katalog-Nr. 17 M S) 

■ 



30 bis 40 mm 

314 

sofort 

i 

40 bis SO mm 

315 

sofort 


' 50 bis 70 mm 

316 

sofort 

T ' ■ • 

70 bis 100 mm 

317 

sofort 


100 bis 125 mm 

318 

sofort 


125 bis 150 mm 

316 

sofort 

. ' 

150 bis 175 mm 

320 

sofort 


175 bis 200 mm 

321 

sofort 


225 bis 250 mm 

322 

sofort 


250 bis 275 mm 

323 

sofort 


275 bis 300 mm 

324 

sofort 


300 bis 325 mm 

325 

sofort 


325 bis 350 mm 

326 

sofort 


350 bis 375 mm 

327 

sofort 


375 bis 400 mm 

328 

sofort 


'400bis425mm 

329 

sofort 


425 bis 450 mm 

330 

sofort 


450 bis 475 mm 

331 

sofort 


475 bis 500 mm ; 

332 

sofort 


Weitere Abmessungen 

Waren-Nr. 37 55 33 


auf Anirage 

Massi 

# 

Stiehmafie in SStzcn (Kalalog-Nr. 1755) 

1 Satz enthalt 2 Mikrometer, 2 bzw. 4 Ver- 
| langerungsstiicke, 3 bis >• Einsatze, 1 Auf- 
satz, in den Verlanger ungsstucken befinden 
sich leicht verschiebbar EadmaBe, die beim 


i ' 

V ' - 

s 

t 

i 

Aufeinanderschrauben der Verlangerungen 
aufeihander stoBen. 

MeBeinsatze gehartet, am MeBende kugelig 
geschliffen und am atideren Ende ver- 
stellbar. 



) 

$ ' 

Teilungswert 0,01 mm, 

Spindeisteigung 0,5 mm 

Genauigkeit nach DIN P.03/I 



{• 

Satz 1 MeBbereich 50 bis 125 mm 

333- 

sofort 

\ 

Satz 2 MeBbereidi 50 bis 350 mm 

334 

sofort 


Satz 3 MeBbereidi 50 bis 530 mm 

335 

sofort 

i 

Satz 4 MeBbereidi 50 bis 1070mm 

336 

2 bis 3 Monate 

-,v 

r 

r 

1 

I 

Waren-Nr. 37 55 33 


41 
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Liefer- i D 
betrieb ! B“enr,ung 


Preit- | 

•ckifli-j Lieferzeit 

■•1 


CZ 


CZ 


Stidimafle mit lUrtmetaUmeSnicben 
1 ? atz 1 MeBbereich 50 bis 150 mm, im Kasten 337 11 50 
Satz 2 MeBbereich 50 bis 400 mm* im Kasten 338 11/50 

Satz 3 MeBbereich 50 bis 400 mm, Im Kasten 339 ! 11/50 
Waren-Nr. 17 SS« i 


Pawimiter 

Waren-Nr. 17 13 u 


in Vor- 
bereitung 




I 

I 

\ 

i 
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Liefer- 

betrieb 

Benennung 

Preia- 

Bchlus- 

8*1 

Lieierzeit 

Massi 

Schraublehre (Katalog-Nr. 2510) 
einfachere Ausfiihrung, MeBfUichen ge- 
hfirtet, ohne Bremse, ohi ' ■ Gefiihlsratsche 



Massi 

MeBbereich 0 bis 20 mm 

Waren-Nr. 37 55 33 

Schraublehre (Katalog-Nr. 2512) 

340 

sofort 


wie vorher genannt, jedoch mit Ratsche 




MeBbereich 0 bis 20 mm 

341 

sofort 

1 

0 bis 25 mm 

342 

sofort 


0 bis 50 mm 

Waren-Nr. 37 55 33 

343 

sofort 

Massi 

Schraublehre (Katalog-Nr. 2575) 

Anzeige der Hundertste) -Millimeter auf 
Teilscheibe (60 mm Durdimesser) mit Zei- 




ger, MeBflachen gehartet. mit Ratsche 


. 'l 

sofort 

Massi 

MeBbereich 0 bis 10 mm 

Waren-Nr. 37 55 33 

FelnmeB-Schraublchren ( Katalog-Nr. 4251) 
Hiilsen-Durchmesser 16 mm, 

Genauigkeit nach DIN 863/1 

344 


MeBbereich 0 bis 25 mm 

345 

1 Monat 


25 bis 50 mrn 

346 

1 Monat 


50 bis 75 mm 

347 

2 Monate 


75 bis 100 mrn 

348 

1 Monat 


100 bis 125 mm 

349 

sofort 


125 bis 150 mrn 

350 

3 Monate 


150 bis 175 mm 

351 

sofort 


175 bis 200 mro 

352 

sofort 

Massi 

MeBbereiche iiber 25 nm mit je einem 
KontrollmaB 

Waren-Nr. 37 55 33 

Feinmefi-Schraublehren (Katalog-Nr. 4252) 




mit 20 mm Hulsendurchn lesser, 




sonst wie vorher genanni 

365 

6 Monate 


MeBbereich Obis 25 mm 


25 bis 50 mm 

588 

sofort 


50 bis 75 mrn 

589 

6, Monate 


75 bis 100 mm 

Waren-Nr. 37 55 33 . 

590 

6 Monate 

<r. 


43 
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; Pr«is- | 

I •chSii»-j Lieferzeit 

I act f 


353 i sofort 

s 

Feinprufl Feinmefl-Schraublehre 

Hulsen-Durchmesser 18 mm, 

Genauigkeit nach DIN B63'T 

Teilungswert 0,01 mm ! i 

Meflbereich Obis 25 mm 354 2 Mona to 

25 bis 50 mm 355 ! a uf Anfrage 

Waren-Nr, 37 55 J3 , 

CZ FeinmeB-Schraublehren mit Hartmelall- 

meflflachen 

Stcigungsfehler der Spindel nicht grbSer 
als + 0,002 mm. Ab Grbfle 1 erhohte MeB- 
genauigkeit durch Ratsche an der MeB- 
trommel oinwandfreie Schnellverstellung ! 
durcii kleinen Dnhknopf 
GrbBe 0 Meflbereich 0 bis 13 mm 
in Lederlasche 

GrbBe 1 MeBbereich 0 bis 25 mm 
in Holzbehalter 

GroBe 2 MeBbereich 25 bis 50 mm 
in Holzbehalter 

GrbBe 3 Meflbereich 50 bis 75 mm 
in Holzbehalter 

GrbBe 4 MeBbereich 75 bis 100 mm 
in Holzbehalter 

Warcn-Nr 37 55 33 

CZ Universalhaher fur MeSmittrt 

zum Einspannen von FeinmeBschraub- 
lehren und Passametern 381 ' 1/50 

Waren-Nr. 37 55 33 ! 


358 1150 

357 11/50 

358 1 11/50 

359 ! 11/50 

360 ! 1 1/50 


betrteb | BencDnun fi 

Massi ! Schraublehrenhaiter (Katalog-Nr. 4270) 

fiir Sdhraublehren bis 250 mm Meflbereich, 
nach alien Seiten dreh- und feststellbar 

: Waren-Nr 37 5$ S3 


44 
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Liefer- 

betrieb 

Massi 


Massi 


CZ 


i Benennung 

FeinraeB-Schraublehren (Katalog-Nr. 4255) 
mit je 4 auswechselbaren MeOambossen 
und 2 KontrollmaBen 
MeBbereich 200 bis 300 mm 
300 bis 400 mm 
400 bis 500 mm 
Waren-Nr. 37 55 33 


| Zahnwciten-Schraublehr* 

| (Katalog-Nr. 4258) 

! zur Zahnweiten-Messung an Evolventen- 
! verzahnungen nadi dem Wildhaber-Ver- 
| fahren (an gerad- und schragverzahnten 
j Stirnradern) ■ 

| Genauigkeit der Feinmeflschraube nach 
j DIN 863/1 

j MeBweite 20 bis 45 mm 
45 bis 70 mm 
70 bis 95 mm 
120 bis 145 mm 
170 bis 195 mm 
Waren-Nr. 37 55 33 


Passameter 

fur Vergleichsmessungen im AnschluB an 
Parallel-EndmaBe Oder MeBsdieiben, MeB 
flachen mit Hartmetallauflage, 
Teilungswert bis GroBe 5:2 it, GroBe 6:5 u,, 
Anzeigebereich bis GroBe 5 : ± 0 03 mm, 
GroBe 6 : ± 0,16 mm; alle GroBen mit 2 
Freihub, MeBunsicherheit innerhalb 
Teilungswertes. 


GroBe 1 MeBbereich 
2 

3 

4 

5 

6 

Waren-Nr. 37 55 33 


0 bis 25 mm 
25 bis 50 mm 
50 bis 75 mm 
75 bis 1 00 mm 
100 bis 125 mm 
125 bis 150 mm 


Preis- 

schltts- 

sel 

Lieferzeit 

362 

f 

3 Monate. 

363 

3 Monate 

364 

3 Monate 

366 

sofort 

367 

2 bis 3 Monate 

368 

2 bis 3 Monate 

369 

2 bis 3 Monate 

370 

2 bis 3 Monate 

371 

5 Monate. 

372 

5 Monate 

373 

5 Monate 

374 

5 Monate 

375 

5 Monate 

376 

5 Monate 


45 


i 

t 
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beWeb I Benennunfi 

! 

CZ J Fuhlhebel-Schraublehren 
j niit Harlmetallflachen, 

\ Teilungswert 2 ia, Anzeigeberoich des Fuhl- 
j hebels + 20 n, MeBunsicherheit ± 1,5 jj, 
j GrdCe 1 MeObereich 0 bis 25 mm 
| im Behalter 

j GroCe 2 MeBbereich 25 bis 50 mm 
im Behalter 
’ Waren-Nr. 37 SS 33 

Keinprufl FeinmeB-TIcfenmafl 

doppelseitiger Anschlagsteg, 

Genauigkeit nach DIN 863/1, 

McBbereich 0 bis 75 mm 

Waren-Nr. 37 S3 32 


Prtli- | 

j *cbi6i3 Lieferzeil 

t «1 j 



m/50 


378 I III/50 


‘ 378 I sofort 


j 

i 


j 


i 

i 


46 


Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 


Approved FW^mm2Q0MMI05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 


Liefer- 

betrieb 


Massi 


Massi 


Massi 


Massi 


Massi 


Benennung 

Preis- 

schliis- 

sel 

Lieferzeit 

Wasserwaagen (Katalog-Nr. 735) 
mit Langs- und Querli belle, mit prisma- 
tischer Sohle, fiir einfaehere Werkstatt- 
zweeke, nicht genormte Ausfiihrung, Libel- 
lenempfindlichkeit 1,5 mm/m je Teilstrich 
Blasenausschlag 



Lange 150 mm 

380 

sofort 

200 mm 

381 

sofort 

250 mm 

382 

sofort 

300 mm 

383 

2 Monate 

400 mm 

Waren-Nr. 37 55 50 

Wasserwaage (Katalog-Nr. 730) 
mit Horizontal- und Vortikallibelle, mit 
glatter Sohle (Messing] datte), sonst wie 
vorher genannt 

384 

2 Monate 

Lange 500 mm 

Waren-Nr. 37 55 50 

Wasserwaage (Katalog-Nr. 731 A) 
mit drei geteilten Libellen, sonst wie vor- 
her genannt 

385 

sofort 

Lange 400 mm 

Waren-Nr. 37 55 50 

Wasserwaagen (Katalog-Nr. 702) 

mit prismatischer Sohle und einer geteilten 

Libelle, sonst wie vorher genannt 

386 

sofort 

Lange 150 mm 

387 

sofort 

200 mm 

388 

sofort 

250 mm 

389 

sofort 

300 mm 

Waren-Nr. 37 55 50 , 

Wasserwaagen (Katalog- Nr. 703) 
aus blankem Eisenrohr, mit einer geteilten 
Libelle, mit glatter Sohle, sonst wie vor- 
her genannt 

390 

sofort 

Lange 100 mm 

391 

sofort 

150 mm 

392 

sofort 

200 mm 

393 

sofort 

250 mm 

Waren-Nr. 37 55 50 

394 

sofort 
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I.iefer- 

betrieb 


Benennuag 


Preit- 

»cUtt»-|Lieferzeit 

1*1 


Mass! 


Mass! 


P razisio ns- Wasserwaagcn (Katalog-Nr. 838) 
fur hohere Anspriiche im Maschinenbau, 
Genauigkeit nach DIN 878, 
Empfindliehkeitsgrad I * und genauer fbis 
0.01 mni'm), 

2 Libellen (LSngslibelle geschliffen) 

Lange 200 mm 
250 mm 
300 mm 

Waren-Nr. 37 55 50 


| 

395 >1 Monat 

396 1 Monat 

397 ;l Monat 


Prazlsions - Wasserwaage mil Feinmcft- 
schraubr (Katalog-Nr. 886) ! 

gcschliffene Langsllbelle, mit Querlibelle, 
Teilungswert der FeinmeB-Schraubc 
‘/™ mm (entspricht 30") t 

l^ange 230 mm 398 sofort 

Waren-Nr. 37 55 50 


Massi 


PrSzislons-Wasserwaagen (Katalog-Nr. 835) 
mit prisma tischer Sohle und zwei ge- 
schliffenen Libellen. 

Genauigkeit nadi DIN 877/1 und II. 
Lnngslibelle 0,3 bis 0,4 mm/m 
Linee 200 mm 
250 mm 
300 mm 

Lnngslibelle 0.2 bis 0,25 mm 'm 
l-inge 200 mm 


I 

| 


399 I sofort 

400 sofort 
' 401 i sofort 

402 : 3 bis 4 Monate 


250 mm 

I-angslibelle 0,1 bis 0,15 mm/m 
I.imge 200 mm 
250 mm 

Waren-Nr. 37 65 50 


' 403 3 bis 4 Monate 

i i 

1 404 ;auf Anfrage 
f 405 auf Anfrage 
I i 


Massi 


Prazisions-Wasscrwaagen (Kalalog-Nr.838) i 
zum Kontrollieren von Kurbelzapfen mit; j 
kieuzprismatiseher Sohle und zwei ge-l 
seniiffonen Libellen. i 

Genauigkeit nach DIN 877/11 und III j 


60 mm 

j 406 

5>0 mm 

i 407 

100 mm 

i 408 

Nr. 37 55 50 

f 


i 

1 

j 

| 


'sofort 
j sofort 
sofort 
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Liefer- 

betrieb 

Benennung 

Preis- 

schltis- 

sel 

Lieferzeit’ 

Massi 

Wasserwaagen (Katalog-Nr. 738) 

wie vorher genannt, jedoch mit geringerer 

Genauigkeit (nicht genonnt) 




Lange 60 mm 

409 

sofort 


80 mm 

410 

sofort 


100 mm 

411 

sofort 


150 mm 

412 

sofort 

Massi 

Waren-Nr. 37 55 50 

Pr&zisions-Rahinen- Wasserwaagen 
(Katalog-Nr. 841 A) 

mit einer glatten und. drei prismatischen 
Flachen und zwei geschiiffenen Libellen. 
Langslibelle wie bei Katalog-Nr. 836 be- 
sonders geschlitzt ' eingebaut. 
Empfindliehkeit der Langslibelle 0,05 bis 
0,01 mm/m 


V 


Lange 200 mm 

413 

sofort 

Massi 

250 mm 

Waren-Nr. 37 55 50 

Prazisions-Rahmen -Wasserwaagen 
(Katalog-Nr. 841) | 

wie Katalog-Nr. 841 A, jcdoch ohne Schutzj 
der Langslibelle. 

Genauigkeit nach DIN 877/1 und II 
Langslibelle 0,3 bis 0,4 mm/m 

414 

sofort 


Lange 150 mm 

415 

2 Monate 


200 mm 

416 

2 Monate 


300 mm 

Langslibelle 0,2 bis 0,25 m m/m 

417 

2 Monate 


Lange 200 mm 

418 

auf Anfrage 


300 mm 

Langslibelle 0,1 bis 0,15 mm/m 
verschiedene Langen 

Waren-Nr. 37 55 50 

419 

auf Anfrage 

auf Anfrage 
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Liefer- 

betrieb 


Benennung 


t 


Prtit- ‘ 

rehluti Lieferzeit 


Massi 


Massi 


Massi 


! Rahmen-Wasserwaagen (Katalog-Nr. 741)' 
fur geringere Ansprilehe (Genauigkeit nicht 
genorml), mit 1 glalten und 3 prisma tischen 

f 

420 | sofort 

421 sofort 
i 422 sofort 
1 423 i sofort 

! j 

: j 

! PrSrisions-Grad-VVasserwaagen 

(Katalog-Nr. 881) j 

Einslellung odor Ablesung von Graden Oder j 

Minulen innerhalb eines MeObereiches von' j 

45° (Genauigkeit nach DIN 876a) I 

j Meflbereich bis 45°, [ ! 

| Lange 300 mm, mit glatter Sohle 5 424 ! sofort 

300 mm, mit prismatischer Sohle I 425 j sofort 

| Wuren-Nr. ST SS SO t 

I ' 

f i : 


Flachen 

' Lange 100 mm 
150 mm 
t 200 mm 

300 mm 

Waien-Nr. 37 SS 50 


i PrSzisions-Grad-Wasserwaagen 
1 (Katalog-Nr. 882) j 

! Ausfiihrung wie nach Katalog-Nr. 881.] I 

jedoch MeObereich 90" ‘ 

Lange 300 mm, mit glatter Sohle j 426 | sofort 

300 mm, mit prismatischer Sohle ; 427 i sofort 

Waren-Nr. 37 53 5* j 


Mass! ! Prazlslons-Grad-Wasserwaagen ! 

] (Katalog-Nr. 882 A) j j 

Ausfiihrung wie nach Katalog-Nr. 882.; 

, jedoch mit Querlibelle j 

Lange 300 mm, mit glatter Sohle j 428 ! sofort 

300 mm. mit prismatischer Sohle 428 sofort 
Waren-Nr. ST SS 50 j I . 
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Lieler- 

betrieb 


Massi 


Massi 


Massi 


Benennung 


Preis- 

schlfis 

sel 


PrSzisions-Grad- Wasserwsi age 

(Katalog-Nr. 884) 

ahnlich der Konstruktion nach Katalog-Nr. 
881, 882, jedoch mit 2 zueinander sehkrecht 
liegenden glatten Sohlen, daher fur hori- 
zontale und vertikale Mes; ungen nach Gra- 
den und Minuten gleich gut verwendbar 
MeBbereich bis 45°, 

Lange 175 mm 

Waren-Nr. 37 5S 50 

Grad-Wasserwaagen (Katxilog-Nr. 746) 
geteilte Libelle, in Stahlrohr, Sohle. glatt, 
Genauigkeit nicht genormt 
MeBbereich 90" 

Lange 200 mm 
300 mm 

Waren-Nr 37 55 50 

Schlauch-Wasserwaage (Katalog-Nr, 782) 
mit glatter Sohle, Ohne Gummischlaueh. 
Ganze Hohe 240 mm. Hohenteilung 140 mm 
Besonders geeignet zum Nivellieren unter- 
brochener oder sehr iangir Flachen, 
Briickenbau, Betonarbeiten, Transmissions- 
anlagen, Drehbank- und Hobelmaschinen- 
betten 

Waron-Nr. 37 55 50 


Lieferzeit 


430 


sofort 


431 

432 


sofort 

sofort 


433 


sofort 


4* 
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Liefer- 

belrieb 


Beneanung 


•cnlai- Lieferzeit 
«1 


Mass! 

Ftinpriif 


, auf An f rage 
auf Anfrage 


Gewindelehren 


Liefer- 

betrieb 


\ Benennung 


j Pr*i»- j 

ichlai- 1 Lieferzeit 

! ! 


Massi j 
Feinpruf 


j auf Anfrage 
auf Anfrage 


Teilmaschinen 


i.iefer- 

betrieb 


Benennung 


' Prrii ■ 

j »chlfli{ Lieferzeit 

■ e! I 


FMD | Mlkrometer-Teilmas chine Mi 100 

fur feine Teilungen bis 100 mm Lange 
auf Metall und Glas 
Spindelsteigung 0,5 mm 

Trommelteilungswert 0,005 mm 434 IV '50 

Waren-Nr. 37 « 80 


FMD Produklions-Krels- and Trommciteil- 

m as chine KP 300 ! 

Garantierte Fehlergreijzc ± 30" 1 

Tcilungsdurchmesser 300 mm 435 1/50 

Waren-Nr. 37 M 80 
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Liefer- 

betrieb 


FMD 


FMD 


FMD 


FMD 


FMD 


FMD 


Benennung 


Preis- 

acbltis 




Lieferzcit , 


Produktions-Langenteilrruischinc LP 600' 
Garantierte Fehlergrenze ± 0,01 mm 

Teillange 600 mm 

mit Motor 
Waren-Nr. 37 58 80 


Produktions-Langcnteilmaschlne IP 1000 

Garantierte Fehlergrenze ± 0,01 mm 

Teillange 1000 mm 

mit Motor 

Waren-Nr. 37 58 80 


Hochprazisions-Langentf ilmaschine LH 600 
Garantierte Fehlergrenze ± 0,002 mm 

Teillange 600 mm 

mit Motor 
Waren-Nr. 37 58 80 


Hochprazisions-LSngenteilimaschlne LH 1000 
Garantierte Fehlergrenze ± 0,002 mm 

Teillange 1000 mm 

mit Motor 
Waren-Nr. 37 58 80 


Hochpr&zlsions -Kreisteii maseh ine KH 500 
Garantierte Fehlergrenze ± 1" 

Durchmesser des Mutterkreises 500 mm 
Originalteilung des Mutterkreises Vs 0 
mit Motor 220/380 V, 1400 U/min 
mit Reduziergetriebe 1 : 32 
Waren-Nr. 37 58 80 

/ 

Hochprazisions-Kreisteilmasehine KH 1000 
Garantierte Fehlergrenze ± 1" 

Durchmesser des Mutterkreises 1000 mm 
Originalteilung des Mutterkreises W 
mit Motor 
Waren-Nr. 37 58 80 


436 


437 


1/50 


11/50 


438 


1/50 


439 


440 


11/50 


II/50 


441 1/50 
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Liefer- 

| Benennung 



betrieb 

j schlfo 

j Lieferzeit 

■ - .A. . 


KMD 

f Tropfpunkt thermometer nach Ubbclohde 
j MetaUarmatur mil elnstellbarem Abstand! 
zwisdien Probe und Thermometerkugel 1 



MeCbereich 0 bis 11 0 1 ' C 

i 442 

sofort 


50 bis 160" C 

1 443 

sofort 


100 bis 230" C 

t 444 

sofort 


Waren-Nr. 37 52 20 

j 

1 

FMD 

Ring- und Kugelapparat 

! 

1 

! 


■ (Ball-Ring-Apparat) 

( 



ohne DreifuB. Bunsenbrenner und Netz 

! 445 

sofort 


Waren-Nr. 37 52 20 



KMD 

Kramer-Sarnow-Apparat 



FMD 

ohne DreifuB, Bunsenbrenner und Netz 

Waren-Nr 37 52 20 

i Penetrometer nach Richardson 

446 

1 bis 2 Monate 


j Belastung 100 g, ohne Metronom 
] Waren-Nr. 37 52 20 

447 

2 bis 3 Monate 

FMD 

! Duktilometer nach Dow 




fur Handantrieb 

Waren-Nr. 37 52 20 

448 

2 bis 3 Monate 

FMD 

i FUeBprobe 

Waren-Nr. 37 52 21} 

449 

sofort * 

FMD 

j StraBenteerkonsistometer 

450 ! 

sofort 


! Waren-Nr. 37 52 SI 

! 

i 

FMD 

i Armiertes Thermometer 

j Waren-Nr, 37 52 20 

j 

451 j 

1 

sofort 




; 

t 
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Liefer- 

betrieb 


CZ 


CZ 


FMD 


ZGL 


FMD 


Benennung 


Nivelliere 

Bau-Nivellier Ni 060 

mit Kippschraube 
Fernrohr-Vergrofierung IBfach 
Objektiv-Offnung 25 mm 
Libelle 60" 

mit Behalter und Stativ 2 a (starre Beine) 

Waren-Nr. 37 17 11 


Bau-Nivellier Ni 060 

wie vorher genannt, jerioch mit Stativ 2 v 
(verschiebbare Beine) 

Waren-Nr. 371711 


Bau-Nivellier N 20 

Fernrohr-Vergrofierung 20fach 
Objektiv-Offnung 30 mm 
Libelle 30" 

mit Behalter und Stativ (starre Beine) 
Waren-Nr. 37 1711 


Bau-Nivellier 

mit Kippschraube und Kreis 
Fernrohr-Vergrofierung 30fach 
Objektiv-Offnung 35 mm 
Libelle 20" 

Kreis 120 mm Durchmesser 
Teilung 360° in V 2 0 , 4001 in VzE 
Teilungswert 1' bzw l c 
mit Behalter, ohne Stativ 
Waren-Nr. 37 17 11 


Nivellier N 30 P 
mit Kippschraube 
Fernrohr-VergroBeriini:' 30fadi 
Objektiv-Offnung 40 min 
Libelle 15" 

mit Behalter und Stativ (starre Beine) 
Waren-Nr. 37 17 11 • 


Preis- 

Bchltis- 

sel 


Lieferzeit 


452 


453 


454 


1 Monat, 


1 Monat 


sofort 


455 


sofort 


456 


2 bis 3 Monate 
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Liefer- 

betrieb 

| Benennung 

Prei*- 

•chiQj 

| Lieferzeit 

FMD 

| Ntvellier NK30P 
mit Kipps, chraube und Kreis 
Fernrohr-VergroQervmg 30fach 
Objekliv-Offnung 40 mm 

Libelle 15" 

1 

i Kreis 90 mm Durchmesser 
j Teilung 360° in Vi°, 4002 in Vie 
Teilungswcrt 1' bzw. 2« 

, mit BehSlter und Staliv (starre Beine) 

; Waren-Nr. 37 17 11 

457 

2 Monate 

C 7. 

| 

i 

j 

Ingenleur-Nivelller Ni 030 
mit Kippschraube 

Fernrohr-VergroGerung 25fach 
Objektiv-O£fnung 35 mm 

Libelle 30” 

mit Behalter und Stativ 2 s (starre Beine) 
(Neukonstruktion) 

Waren-Nr, 37 11 11 

! 458 

[ 

\ 

• 

III/50 

i 

wie vorher genannt, jedoch mit Stativ 2v 
(verschiebbare Beine) (Neukonstruktion) 
Waren-Nr. 37 17 11 

459 

in/so 

cz 1; 

t 

\ 

\ 

{ 

Ingenleur-NivelUer Ni 030 
mit Teilkreis aus Glas, 

Teilung 300° bzw. 4002, 

Teilungswcrt 10' bzw. 10°' t 

mit Behftlter und Stativ 2 s (starre Beine) 
(Neukonstruktion) 

Waren-Nr. 3717 11 

j 

400 

1 1 1/50 


wie vorher genannt, jedoch mit Stativ 2 v j 
(verschiebbare Beine) (Neukonstruktion) ! 

Waren-Nr. 37 17 11 

461 

III/50 

cz 

Ingenleur-Tbeodollt Theo 030 

Teilung 360° bzw. 4002 
Femrohr-VergrtiBerung 25fach 
Objektiv-Offnung 35 mm 

Horizontal- und Vertikalkreis aus Glas 
Teilung des Horizon talk reises 1“ bzw. 12 
SchStzung '.V bzw. Vio c 



56 
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vermessungsgerate unil XatasterBedarf 


Liefer- 

betrieb 


Benennung 


Teilung des Vertikftkreisc:; 1° bzw. IS 


PreSi- 

schliis- 

sel 


Schatzung Vs' bzw. V t c 
Querlibelle 30" 

Hohenindexlibelle 30" 

mit Behalter und Stativ 3 s (starre Beine) 
(Neukonstruktion) 


591 


Lieferzeit 


IV/50 


wie vorher genannt, jedoc h mit 
Stativ 3v (verschicbbare Beine) 
(Neukonstruktion) 

Waren-Nr. 3717 13 


592 


IV/50 


FMD 


12-cm-Repetitions-Nonien-Theodoltt TNo 1 ! 

Fernrohr-VergroBerursg SOfacb 
Objektiv-Offnung 40 mm 
Horizontalkreis 120 mm Durchmesser 
Vertikalkreis 100 mm burchrnesser 
Teilung 360° in ‘/a 0 Oder 400s in 1 !-iS 
Teilungswert 20" Oder V 
Nivellierlibelle 20" 

Alhidaden] ibelle 30" 

mit Behalter und Stativ (verschiebbare 
Beine) 

Waren-Nr. 37 1713 


462 


3 bis 4 Monate 


FMD 


Forst-Bussole FBu 10 
Fernrohr-VergroBerung 161'aih. 
Objektivoffnung 25 mm 
Balkennadellange der Bussole 75 mm 
r feilung der Kreisbussoie 360” in Vi° 
Horizontalkreis 100 mm Durchmesser 
Teilung 360° in V/ 

Teilungswert etwa T 
Vertikalkreis 80mm Durchmesser 
Teilung 360° in Vs° 

Teilungswert etwa 1' 

mit Behalter und Stativ (starre Beine) 

Waren-Nr. 37 17 13 


FMD 


Mefitisch mit Stativ 

(starre Beine) 
Waren-Nr. 37 17 13 


463 3 Monate 


464 auf Anfrage 
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Vermessungsgerate und Katasterbedarf 


Liefer- 

betrieb 

Beneanung 

W <* *□ ! 

Lieferzeit 

FMD ' MeBUstb mit Stativ * 

I (versdiiebbare Beine) 

I Waren-Nr. 37 IT 1J 

485 

auf Anfi*age 

FMD 

MeBtiwliblalt 55 cm* 

Waren-Nr. 37 1? IS 

468 

auf Anfrage 

FMD 

Klppregel mit Normatxu bchor 
in Kosten 

Waren-Nr. 37 17 19 

407 

5 Monate 

ZGL 

Elnbeitsstatlv (verschiebbare Beine) 
fur ZGL-Niveiliere 

Waren-Nr, 17 IT 19 

468 

sofort 

cz 

Winkelprismen 

Doppelwinkeiprisma 

7.um Abstecken von reehten und gestreckten 
Winkeln, mit Schnurlot 

Waren-Nr. 37 17 19 

. 

409 

kurzfristig 

cz 

Doppelwinkeiprisma 

wie vorgenannt, mit starrem Lots tab aus 
Holz und Pendelhalter an Stelle des 
Sctaurlotes 

Waren-Nr. 37 17 19 

470 

kurzfristig 

cz 

Doppelwinkeiprisma 

wie vorgenannt, mit 4teiligem Lotstab und 
Pendelhalter 

Waren-Nr. J7 17 IS 

471 

kurzfristig 

ZGL 

WinkelprLsma 90* 

Waren-Nr. 37 17 IS 

472 

sofort 

CZ 

Zubehor fur Vermessungsgerate 
Dahlta-Latte 

4 m lang, zusammenldappbar, mit Dosen- 
tibelle und ausziehbarem LattenfuQ 

Waren-Nr. 37 17 19 

473 

sofort 

- 4 

ZGL 

Fluchtstab 2 m 

Durchmesser 28 mm, 

Teilung nach DIN VERM 5 

50 cm, weiS-rot 

Waren-Nr. 37 u la 

474 

sofort 


56 
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Liefer- 

betrieb 

] 

Benennung ' 

Preis- 

schltis- 

ael 

Lieferzeit • 

ZGL 

Reisefluchtstab 2 m 

Profil Dreikant, 6 Stuck satzweiae zu einem 
Bund zusammenlegbar, 

Teilung nach DIN VERM 5, 50 cm, weiB-rot 

Waren-Nr. 37 17 19 

475 

sofort 

ZGL 

Lot 200 g 

Waren-Nr. 371719 

476 

sofort 

ZGL 

Lot 300 g 

Waren-Nr. 371719 

477 

sofort 

ZGL 

Nivellicrlatte 4 m 

Zusammenklappbar auf 2 m, mit VerschluB, 
Profil 20 mmX80 mm, 

Teilung nach DIN VERM 3 

Waren-Nr. 37 17 19 

478 

3 Monate 

ZGL 

Nivellierlatte 4 m 

zusammenklappbar auf 2 m, mit VerschluB, 
Profil 20 mm X 80 mm, 

Teilung abwechselnd meterweise 
schwarz-rot 

Waren-Nr. 37 17 19 

479 

h 

3 bis 4 Monate 

ZGL 

t 

Reise-Nivellierklapplatte 4 m 

auf 1 m zusammenklappbar, mit V erschluB, 

Profil 18 mm X 50 mm, 

Teilung abwechselnd meterweise 
schwarz-rot 

Waren-Nr. 37 17 19 

480 

sofort 

ZGL 

• 

Schiebe-Nivellierlattt: 1,75 m 

2teilig, zusammenscbiehbar auf 1 m, 
Teilung und Bezifferung sdiwarz auf 
weiBem Grand 

Waren-Nr. 37 17 19 

481 

sofort 

ZGL 

FeldstahlmeBband 20 m 

auf Aufrollring mit doppeltdrehbaren 
Endringen 

MeBlange 20 m 

Breite 20 mm 

Waren-Nr. 37 17 19 

482 

sofort 


r 
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-Licfer- 

belneb 

Benennung 

jPreU- 
! tcMui- 
!•*! 

Lieferzeit 

ZGL 

Rich ts tab 

j nadi DIN VERM 7, Durchmesser 30 mm 

f Waren-Nr. 1717 18 

1 

1 483 

I 

sofort 

ZGL 

1 Feidbuefarahmen 

iDIN-Format A 4, aufklappbarer Holz- 
! rahmen mit fester Schreibeinlage 

i Waren-Nr. 17 IT 18 

i 484 

sofort 


1 Planimeter und Pantographen 



ZGL. 

i Kompcnsatlons-Polarplanlmeter 
verstellbarer Fahrstab, 

MiUimeterteilung mit Noniusanzeige, 



t 

mit Kontrollineal und Fadenkreuz 

; Waren-Nr. 37 53 SO 

i 485 

1 Monat 

ZGL 

! Holzpantograph 
■ StablSnge 600 mm 

f 

f 

i 

[ 


fiir Vergrofierungen und Verkleinerungen 
in den Verhaltnissen 1 : 1,25 bis 1 ; 2a 

486 

j 

sofort 


Waren-Nr. 37 53 30 


1 

ZGL 

Prajisionspantograph 1 

Stabe aus Metallrohr, durch Spitzenlager 
gelenkig verbunden 

Waren-Nr. 37 53 30 

487 

sofort 

FMD 

1 Zahlenschrclbapparat ZA 200 
zum Beschriflen von Metall- Oder Glas- 
1 Kreisjeilungen 360" 

Waren-Nr. 37 58 B0 

488 

auf Anfrage 

FMD 

! ZahlensUireibapparat ZA 200 i 

zum Beschriften von Metall- oder Glas- f 
Kreisteilungen 400« 

489 i 

auf Anfrage 


Waren-Nr. 37 58 80 i 

i 


FMD 

1 Xt zpantograph AeP 200 : 

Waren-Nr. 17 58 80 

490 '■ 

| 

11/50 


Bandstahllineale, GlasmaBstabe und 
Quadratglastafeln 



ZGL, 

| 

j Bandstablllneal 
j durchgehende mm-Tellung 
! Lange 500 mm 

Breite 70 mm 

Waren-Nr. 37 17 18 

t 

\ 

491 |< 

sofort 


• 

9 1 


60 
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Liefer- | 
betrieb j 

Benennung 1 

Preis- 

schliis- 

sel 

Lieferzeit 

j 

ZGL j 

Bandstahllineal 

durchgehende mm-Teilung 

Lange 1000 mm 

Breite 70 mm 

Waren-Nr. 37 17 19 

492 

I 

sofort 

ZGL 

j 

i 

I 

1 

i 

Bandstahllineal 

dm und V2-Teilung nach DIN VERM 1 
Lange 1000 mm 

Breite 70 mm 

493 

sofort 


Waren-Nr. 37 17 19 



ZGL 

Dreikant-Reduktionsmaf'stab 

aus Metall mit Prazisionsteilung 

Teilungen: 1 : 2,5, 5, 10, 20, 50, 100 


; 


Oder: 1:20, 25, 50 75, 100 und 125 

494 

sofort 


Waren-Nr. 371719 



ZGL 

GlasmaBstab 

Teilung und Zahlen auf der Riickseite, 
schwarz eingelegt 




208 mm (Lange 250 mm) 

495 

sofort 


300 mm (Lange 350 mm) 

496 

sofort 


500 mm (Lange 550 mm) 

497 

sofort 


Waren-Nr. 3717 19 



ZGL 

Qua dratg lastaf eln 

200 mm X 200 mm 

Teilung und Schrift auf der unteren Seite 


t 


1 : 1000 

498 

sofort 


l’: 2000 

499 

sofort 


andere Teilungen auf Anfrage 

Waren-Nr. 371719 



ZGL 

Parallelglastafeln 

180 mm X 260 mm, 

Teilung und Schrift auf der unteren Seite 




1 : 1000 

j 500 

sofort 


Waren-Nr. 371719 

1 

• 

ZGL 

Parallelglastafeln 

wie vorher genannt, 
jedoch mit anderen Teilungen 

1 Waren-Nr. 37 17 19 

j • 

sofort 
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Liefer- ' D , Prei«- 

betrieb benennung Lieferzeit 

jei 

CZ t Rcfraktometer fiir die Zutker- und 
j Ollndustrie 

; zur schnellen Bestimmung der Troeken- 
substanz an Zuckerlosungen, Ausgangs- 
und Endprodukten in «der Zucker-, Kon- 
serven und Marmeladen- Industrie 501 III/50 

Waren-Nr. 37 18 10 

CZ Handrcfrakiomeicr 0/30 

zur Bestimmung der Trockensubstanz bei 
der Priifung der Obstpulpe in der Marme- 
lade-Fabrikation sowie bei der Beurteilung 
des Reifegrades in Zuckerrliben-, Obst- 
und Welnbau, 

mit Rubenstecher und Handsaftpresse 502 sofort 

Waren-Nr. 37 1* 10 


CZ 


1 


CZ 


Elntaiieh-Rcfrakiometcr 
zur Priifung der Reinhcit und zur Bestim- 
mung der Konzentration von SSuren, 

Salzen und Nahrungsrnitteln, 
mit nicht heizbarem Prisma I. * 

Hilfsprisma I, : 

aufsteckbarem Metallbedier 

und Tempericreinrichtung C 503 III/5G 

Waren-Nr. 37 18 10 

Eintaudi-Refraktometcr 
wahlweise auch nicht heizbare 
Prismen B2 — L 10 

und heizbare Doppelprismen I — L10 504 III/50 

Waren-Nr. 37 18 10 


CZ Abbc-Refraktometer Modell G > 

zur Messung von Ldsungen, Fetlen, Olen, 
plastisdien und festen Stoffen in Industrie- 
laboratorien, Zuckerfabriken, Raffinerien, 
in der Konservenindustrie und deren 
Forschungsiaboratorien, 
mit heizbaren Prismen, Justierpl&ttchen, 

1 Flaschchen Monobromnaphthalin, 

Thermometer 505 IV/50 

Waren-Nr. 37 18 10 
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Liefer- j 
betrieb \ 

" I 1 

Benennung 

D reis- 
jchlus- j 
jel 

Lieferzejt 

— -- - — 

" 


CZ 

Ultra-Thermostat nach H<ippler 

zur exakten Einhaltung ciner gleichblei-^ 
benden Temperatur 
fur AnschluB an 220 V Weehselstrom 
Waren-Nr. 37 19 00 

506 j: 

kurzfristig 

> 

CZ 

Laboratoriums-Interferometer 

zur Untersuchung von Gaien und Fliissig- 
keiten, 

wahlweise mit Glas-Gaskummern 

100, 250, 500, 1000 mm 

und Glas-Flussigkeitskammem 

10, 20, 40, 80 mm 

Waren-Nr. 37 18 60 

507 

i 

m/so 

^ CZ 

Handspektroskop Modell C 

mit Wellenlangenskala 

Waren-Nr. 37 18 30 

508 

•s ' 

m/50 A 

CZ 

Handspektroskop Modell D 

mit Wellenlangenskala and Vergleichs- 
prisma 

Waren-Nr. 37 13 30 

509 

IV/50 

i. " : : 

i 

. ' CZ 

i 

Spiegelmonochromator 

wahlweise mit Flintglas- Oder 
Steinsalzprisma 

W*en-Nr. 37 18 30 , 

510 

i . . 

j ' ' 

i 

i 

IV/50 

CZ 

Flammenphotometer 

fur lichtelektrische Schr.elibtstimmungen 
von Natrium, Calzium, Knlium in der Che- 
mischen Industrie und I ,• mdwirtschaft 
Waren-Nr. 37 18 40 

511 

11/50 

CZ 

Pulfrich-Pholometer 

fur kolorimetrische Bestimmurigen und 
| Absorptionsmessungen an Fliissigkeiteri 
i Waren-Nr. 37 18 40 

^ j 

] 512 

i . 

1/50 
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betrieb Benennung 

CZ Pulf rich -Photometer 

fur Tnibungs- und Fluoreszenzmessungen 513 1/50 

Waren-Nr. Si 18 40 

CZ Fulfrich-Photometer 

fiir GJanzmessungen 514 xn/50 

Waren-Nr. 37 1* 40 

CZ Pulfrlch-Photomcter 

fiir Reflexionsmessungen 

(Kugelreflektometer) 515 nr/50 

Waren-Nr. 37 18 40 

CZ Krelspolariinetcr 

auf Saulenstativ mit LampentrSger 
und Beobachtungsrohre 

(wahlweise 100,09 200 und 220 mm) 516 I '50 

Waren-Nr. 37 18 20 

CZ Abbe Komparator Modeil B 

zur genauesten Aiismessung von Spektrai- 
aufnahmen und fiir andere LSngen- 
messungen 

Meflbereich 200 mm 517 ih/50 

Waren-Nr. 37 18 80 

EGL • Labor-Zentrifugen 

mit eingebautem Anlasser 
aus Metall, 

Allstrom, fiir 4 Probeii je 15 cm 1 Inhalt 

Drehzahl regelbar bis 2700 U/min 591 1 Monat 

aus Hartporzellan, 

Wechsel- oder Gleichstrom, fur 4 Proben 

je 15 cm' 1 Inhalt t~ 

Drehzahl regelbar bis 2700 U/min 592 1 Monat 

aus Metall, 

Allstrom, fiir 6 Proben je 25 cm* Inhalt 

Drehzahl regelbar bis 6000 U/min 593 3 Monate 

Waren-Nr. 37 31 80 


64 


; Pr*ia- ' 

j mUui- Licferzeit 

Ml 
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Liefer- 

betrieb 


CZ 


CZ 


BOW 
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Kinogerate, -objektive und -spiegel 


■ 

Benennung 

Preis- 

schltts- 

sel 

Lieferzeit 

• 

Tonkinokofferanlage TK 35/47 


. 

Typenklasse C, 600 m Kassetten, Netz- 
anschluB 85 bis 135 V und 195 bis 245 V 



mit Projektionsobjektiv 

Kipronar 1:1,9/140 mm, 1 Satz Rohren 



Einfach-Anlage (6 Koffer, 123 kg) 
Doppel-Anlage fur pausenioses Spiel 

518 

auf Anfrage 

(9 Koffer 197 kg) 

Dazu auf Wunseh: 

Proj ektions-Obj ektive Kip ronar 

519 

auf Anfrage 

1 : 1,9/90, 105, 120 


auf Anfrage 

Waren-Nr. 37 21 40 


j 

Kino-Projektions-Ob jektl ve 



Kipronar 1:1,9 f = 90 ram 

520, 

auf Anfrage 

Kipronar 1 : 1,9 f = 105 mm 

521 

auf Anfrage 

Kipronar 1 : 1,9 f — 120 mm 

522 

auf Anfrage 

Kipronar 1 : 1,9 f == 140 mm 

Waren-Nr. 37 12 12 

523 

auf Anfrage 

Kino-Hohlspfegel 



1. spharische Hohlspiegel 



100/36 ohne Bohrung, 



ohne Randaussehnitt, Tafelglas 
175/51 ohne Bohrung, 

524 

auf Anfrage 

ohne Randaussehnitt, Tafelglas 
200/64 ohne Bohrung, 

525 

auf Anfrage 

ohne Randaussehnitt, Tafelglas 
200/ 80/40 ohne Randaussehnitt, 

526 

auf Anfrage 

Tafelglas 

250/100/50 ohne Randaussehnitt, 

527 

auf Anfrage 

Tafelglas 

250/117/50 ohne Randaussehnitt, 

528 

auf Anfrage . 

Tafelglas 

529 

auf Anfrage 

300/115/60 ohne Randaussdmitt, 


• 

Tempaxglss 

* 

530 

■ 

auf Anfrage 
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Liefer- D 

belrieb Benennung 


Prei«- 

•chias- Lieferzcit 

m1 


2. aspharische Spiegel 

200 . 80/40 ohne Randausschnitt, 
Tafelglas 

250/ 90'50 mit Randausschnitt, 
Tafelglas 

250/ 90/50 mit Randausschnitt, 
Tempaxglas 

250/110 50 mit Randausschnitt 
Tafelglas 

250/110/50 mit Randausschnitt, 
Tempaxglas 

300 112/60 mit Randausschnitt, 
Tempaxglas 

350/115/75 mit Randausschnitt, 
Tempaxglas 

356/1 15/75 mit Randausschnitt, 
Tempaxglas 

Waren-Nr. 37 II « 


531 auf Anfrage 
' 532 auf Anfrage 

533 auf Anfrage 

534 auf Anfrage 
j 535 ; auf Anfrage 


j 536 _ r auf Anfrage 
| 537 ; auf Anfrage 


538 auf Anfrage 
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Liefer- 

betrieb 


CZ 


Benennung 


Preis- 

schliis 

sel 


Kleinbildprojektor 100 W 

mit Bildstreifenfiihrung fur Kleinbildfilme 
und Fallschacht fiir Dias 5X5, fur Licht- 
wurflampe 120 V 100 W fur die Verwen- 
dung bei Lichtbildvortragen in Raumen mit 
einer Projektionsentfemung bi?* zu 9 m. 
Betrachtungsgerat fvir Dokumentations- 
filme * 

Auf Grund seiner Helligkeit geeignet fur 
Farbdias. 

Dazu auf Wunsch: 

Maske 18 mmX24 mm zurBildbandfiihrung 
Maske 24 mmX24 mm zurBildbandfiihrung 

Waren-Nr. 37 25 20 


Lieferzeit 


539 

540 

541 


auf Anfrage 

auf Anfrage 
auf Anfrage 


CZ 


Gliihlampen-Epidiaskop 

fur Projektionsentfernungen von 4,5 bis 

6.5 m mit je 3 Diapositivhaltem 8,5 X 8,5, 

8.5 X 10 und 9 X 12 

einschlieClich eingebautem Transformator 
zum AnsehluG an 220 V Wechselstrom, 
2 Lichtwurflampen 110 V 1000 W 
und 1 Lichtwurflampe 1 1 0 V 500 W 

Waren-Nr. 37 25 20 


542 


III/50 



Approved For Release 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 



Approved FofciRStease 2001/12/05 : CIA-RDP83-00415R00500001 0002-2 


l.iefer- 

belrieb 

Beneonutig 

; Prei*- 

•chlfii- Lieferzeil 
8«l 

CZ 

1 Blnokulare Kopflupc 

543 kurzfristb? 

CZ 

< MonokeUupen 

3,5 X 

5X 

544 1 sofort 

545 sofort 

CZ 

Aplanatische Elnschlaglupen 

6X * 

10X 

546 sofort 

547 sofort 

CZ 

Aplanatische Doppel-Einscfalaglupe 

3X 4" 6X + 9X 

! 548 1/50 

CZ 

Aplanatische Lupen 

6X in Holzkapsel 

6X mil Griff 

10X in Holzkapsel 

’ 549 ' sofort 
! 550 1 sofort 
’ 551 sofort 

CZ 

Aplanatische Foto-Einsicllupcn 

6X init S chiebehiil.se 

8X mit Einstell- und Klemmring 

10 X mit Schiebehiilse 

552 sofort 

553 sofort 

554 ' sofort 

CZ 

Einfache Fadenzahler 8X, MeQausschnitt 
1 cm*, im Dedertasehchen 

555 j kurzfristig 

CZ 

Textlllupc fiX und 10 X, auf Lupengestell 
mit Einsatzen 1 und 2 cm* 

556 kurefristig 

CZ 

Einfache MeBJupe 8X, Objektmikrnmeter 
10 mm 100, im LedertSschchen 

557 kurzfristig 

CZ 

Sllellupen 

56 mm Durchmesser » 

60 mm Durchmesser * 

66 mm Durchmesser 

558 kuj^fristig 

559 kurzfristig 

560 kurzfristig 

CZ 

Leseglas 72 mm Durchmesser 

561 kurzfristig 

CZ 

HOW 

Weltcre Lupen und Leseglaser in den ver- 
schledensfen Ausfiihrungen auf Anfrage 

Waren-Nr. 37 12 10 
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Zeicnengerate 


Liefer- 

betrieb 

“ ' 1 

Benennung j 

Prfcis- 
schliis- 
sel ! 

L-ieferzeit 

ZGL 

Zeichentischgestell Model! 1948 
mit ReiBbrett 100 cm X 150 cm 

Wafen-Nr. 37 53 20 

562 

2 Monate 

,ZGL 

ReiBbretter 

47 cm X 63 cm 

100 cm X 150 cm 

Waren-Nr. ' 37 53 10 

563 

564 

auf Anfrage 
aiif Anfrage 

•ZGL 

i 

Parallel-Fiihrung „Idealit“ 

fur ReiBbrett-GroBe 100 cm X 150 cm 

Waren-Nr. 37 53 20 

565 

sofort 

ZGL 

J 

* 

Zeichenmaschlne Model! ,,F‘’ 

fur ReiBbrettgrofie 100 cm X 150 cm, 

mit 1 Paar MaBstabe 1 : 2,5 

Waren-Nr. 37 53 20 

566 

2 Monate 


Lichtpauseinrichtungcn 



Liefer- 

bet'rieb 

Benennung 

Preis- 

schliis- 

sel 

1 

! 

j Lieierzeit 

ZGL 

Lichtpausmaschlne Model 1 ,,F“ 

mit 2 beweglichen Bdgenlampen fiir 

220 V Wechselstrom oder 220 330 V Dreh- 

strom einschl. AnlaBdrosselspulen und 

Antriebsmotor. 

Stundenleistung maximal 130 iaufende 
Meter 

Waren-Nr. 37 71 00 

579 

3 Monate . ' 

ZGL 

Ta geslichtpansapparat; „ Zellu‘ ‘ 

•Belichtungsflache 610 mm.X 900 mm 
grdBtes DIN-Fbrmat A 1 

Wareb-Nr. 37 71 00 

580 

sofort 

.« ' 

ZGL 

Troekenentwicklungskafiten 

1100 mm X 360 mm X 360 mm 

581 

auf Anfrage 


Waren-Nr. 37 71 00 
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Liefer- 

betrieb 

CZ 


ROW 

Medi 


MTG 

ZGL 

ZGL 

70 


! Benannung 


Pr«i«- 

i»ch;6i-j Lieferzeit 

1 Itl ! 


I Prlsmeatl&ser j 

| fur Schiffahrt, Fischcrei, Polizei, Grenz- ! 
! schutz, Forscbungsreisendc, Reporter, In-; 
j genic ure, Techniker. Architekten, Berg- j 
j Steiger, Naturfreunde. i 


j Silvamar 

8X30 mit Okulareinstellung 

567 

j Siivarem 

6 X 30 mit Mitteltrieb 

568 

Simpsilv 

6X30 monokular 

I 569 

Binoctar 

7X50 mit Okulareinstellung 

570 

Binoclem 

7X50 mit Mitteltrieb 

571 

Binoctarmo 

7X50 monokular 

572 

Deltrintem 

8X30 mit Mitteltrieb 

i 573 

Dcltrintmo 

8X30 monokular 

' 574 

Dekarem 

10A50 mit Mitteltrieb 

575 

Dekarismo 

10X50 monokular. 

576 


Waren-Nr. 17 53 13 


i auf Anfrage 
; auf Anfrage 
I auf Anfrage 
i auf Anfrage 
I auf Anfrage 
! auf Anfrage 
j auf Anfrage 
I auf Anfrage 
| auf Anfrage 
Jauf Anfrage 


PrismenglSser 

Hellux 8X36 mit Mitieltrieb 
Marlux 7X50 mit Mitteltrieb 

Waren-Nr. 37 53 13 


577 j auf Anfrage 

578 I auf Anfrage 


U h rmache rd reh ba n k Modeil UD 1 
Feindrehbank fur Hand- und Motorantrieb ; | 

Spindelbohi ung 8 mm | j 

Spitzenhdhe 44 mm . 

freie Wangenliinge 180 mm 

groSte DrehlSnge gegen Spitze 95 mm 
Zubehor: Spannzangen, RollCnbrosche, 

Hohlbrosehe, Auswerfer, Lackschelben, 
sdiwenkbare Handvorlage, Hcbclreitstock 582 sofort 
Waren-Nr. 17 58 B 0 


j Uhrraacher-Feliuncsser M 46 
Teilungswert 0,01 mm 

1 Meflbereich Obis 10 mm 

Zifferblatt-Durchmesser etwa 60 mm 
i Moflunsidierheit ± 0,01 mm 

! zum Messen von Sdieiben, Wellen, Zapfen 
: usw., auf Holzsockel montiert 583 sofort 

I WaTen-Nr. 37 35 M 

j Hechenschieber 125 mm j 584 j sofort 

Kediensdhleber 250 mm ! 585 i sofort 

Waren-Nr. 31 S3 40 | 
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Seite 


Abbe-Komparatoren 64 

Abbe-bSngenmesser 13 

Abbe-Refraktometer 6? 

Anschlagwinkel 23 

Arbeltsmikroskop fflr Chemiker 6 

Asphaltprtifgerate 54 

Atzpanthographen 66 

AuBentaster 27 

Baunlvelllere • 55 

Binokulare Kopflupen 68 

Bussolen 57 

Chemiker, Arbeltsmikroskop fflr 8 

Dlcktenschabionen 38 

DunkeUelduntersuchungen, 

Einrichtungen filr 16 

Einbaumlkroskope 14 

Einschlaglupen 68 

Eintauchrefraktometer 62 

Endmape 18 

End'maBzubehor IS 

Epidiaskope 67 

FadenzShler 68 

Pederlehren 40 

Feiniil eBfilhlhebel 29 

FelnmeBlupen 15 

FeinmeB-Schraublehren 43 

FeldstahlmefibSnder 59 

Feldstecher 70 

Flammenphotometer 63 

Fiihlhebel = s. FeinmeBfiihlhebel 29 

FUllihebelschraublehren 46 

Gewindelehren 2ft 

GewmdcmeBdrShte 26 

Gewindeschraublehren 20 

Gewindestahllehren 34 

GlasmaBstabe 61 

GlasprlifmaSe, planparallele ! 

Gradwasserwaagen 50 

Grenzlehren 52 

Haarl i neaie 22 

Haarwinkei 22 

Hand-Relraktometer 62 

Ingenieur-Nivelliere ' 56 

InnenmeBgerate sis 

Innentaster 27 

Interferenz-Komparatoren is 

Interferometer 63 


Kamera-Mtkroskope 


9eite 


baborzentrifugen 64 

TjSniienmeBgerate, optische 15 

besegiaser 68 

bi< htpausmaschinen 89 

bineale 22 

bineale filr Kataster- und 

Zeichenbedarf 60 

bochlehren 34 

bum! niszenzeinrichtungen 14) 

bupen ’ 68 

Maflstabp 21 

MaBstSbe ftlr Katasterbedarf 61 

Mi-tallmikroskope 9 

MteSbander = s. FeldstahlmeBbSnder 59 
Mrfilupen IB 

M-Smikroskope 12 

. Me a uhrdlckenmesser 29 

MeRuhren ’■ ■ 28 

Mr "iJuKrstHnder 28 

MiRilbrtiefenmaBe 29 

Mikroharteprdfer 9 

Mikrometer = s. FeinmeB- 

Schraublehren 43 

Mikrometer f(lr Uhrmacher 70 

M krophotographisehe Einrichtungen 10 
Mr kroskoplerieuchten 11 

M-jisekegellehren 32 

Niveliiere 55 

Nnrmalwinkel 23 

Oberfiadienpriifgerate 15 

Olijoktive 65, 66 

Op tl meter 15 

Optische bBngenmeBgerate 15 

Optische Teilkopfe 16 

Optische Winkelmesser 16 

Orthoteste 29 

Pnntogrkphen 60 

Pnrallel-EndmaBe , 18 

ParallelfUhrungen 69 

Parallelglastafeln 61 

PuralielreiBer 25 

Pm-allelstUcke 37 

Passameter 45 

P.rrrmeter 42 

P) asenkontrasteinrlchtungen 10 

Photoeinstellupen 68 

Photometer 63 

Photoobjektive : 66 

FI mglasplatten 19 


Kinoprojektions-Objektive 

65 

Kinospiegel 

Kino- W iedergabeapparate 

m 

m 

Kippregeln 

SI- 

Kleinb ildp ro j ektoren 

67 

Kleinmikroskppe 


Kopflupen, binokulare 

6H 

kreispolarlmeter 

6-1 

Kursm|lkroskope 



Planimeter 60 

Planparallele GlaspriifmaBe 19 

Pi iparier-Mikroskope 9 

P’ ,1 arimeter 64 

Pr .larisationselnrichtungen filr 

JVTikroskopie 10 

Pelsmen 87 

p-ismengiaser 70 

Piillrich-Photometer 63 
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Rachenlehren 52 

Badienschablonen ; s Rundungs- 


achablonen 36 

Rechenschleber 20 

Hefraktomcter *2 

ReiBbretter #9 

Reprodukttons-Optlk 8« 

Kichtschienen 25 

Rundungsschablottcn 35 

Schteblehren 3® 

Sehtauchwasserwaagen 51 

Rchraublehren «= s. FelnmeB- 

schraublehren 33 

Spektroskope ' 63 

Splegelmonochromatoren 83 

StahlmaHstgbe ' 21 

Stangenzlrkel 22 

Stattve (tir VermessungsgerSte 58 

Stehbildwerfer 87 

Slietimalie 31 

Stiellupen 88 

SlraBen-KonsIstometer 54 

■radiometer, stationBre 31 

Tagesllchtpausapparate 69 

Tasterzirkel 37 

Tciikopf, optisdler 16 

Teilmaschinen 52 
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Textlllupen 68 

Theodolite 56 

TiefenmaBe 39 

Tiefenmefluhren 29 

Tonkinoanlagen 65 

Tusohierltnealc 25 

Tuschlerplatten 25 

UhrmacherdrehbBnke 70 

Uhrmacher, Mlkrometer fUr 70 

Ultraoptimeter 15 

Ultra-Thermostate 63 

Vermessungsittbehdr 58 

Werkzeugrmkrosknpe 18 

Wlnke! 23 

Wlnkclllbellen 16 

Wlnkeimesser 16 

Wlnkclmesser, optische 16 

Zahlenschrelbapparate 60 

Zahnmeflschleblehrert 40 

Zahnwelten-Schraublehren 45 

ZehntelmaBe 40 

Zelchenmaschtnen 69 

Zelehentlschgestelle 69 

Zentrlfugen 64 

Zucker-Refraktometer 62 

ZyllnderstlchmaBe — s. StichmaBe 41 
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